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Universitetets Laboratorium for medicinsk Bakteriologi.

Forsøg
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forskjellige Desinfektionsovne
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Dr. C. J. Salomonsen og Dr. F. Levison.

Særtryk af „Hospitals-Tidende.“
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I. Cohens Bogtrykkeri.

1887.





Den livlige Udvikling, der paa hygiejnisk Omraade er begyndt 
i Kjøbenhavn under den nye Stadslæge Dr. Try de's Ledelse, har 
heller ikke ladet Desinfektionsvæsenet uberørt. Under den Difteritis­
epidemi, som herskede her i Byen i Slutningen af 1886, opstod der 
grundet Formodning om, at Desinfektionen ikke altid foregik paa 
betryggende Maade *);  da man desuden maatte være forberedt paa 
at modtage en Koleraepidemi, naar Foraaret kom, og da der ikke 
gennem tidligere Undersøgelser forelaa nogen som helst Oplysning 
om de Apparaters desinficerende Evne, der vare i Brug paa vore 
forskellige Hospitaler, saa henvendte Dr. Tryde sig paa Sundheds­
kommissionens Vegne til Universitetets Laboratorium for medicinsk 
Bakteriologi med Anmodning om at undersøge fem forskellige 
Desinfektionsapparater, der benyttedes paa de under Kommunen 
sorterende Hospitaler i Kjøbenhavn samt et sjette, der velvilligt var 
stillet til Kommunalbestyrelsens Disposition af et fransk Firma. 
Forsøgene paabegyndtes midt i December 1886 og afsluttedes i 
April 1887; deres Resultater foreligge i syv til Stadslægen ind­
givne Rapporter, hvis Meddelelse in extenso næppe tør antages at 
interessere dette Tidsskrifts Læsere. En ganske kortfattet Frem­
stilling af vore Forsøg have vi derimod tænkt os kunde have 
Interesse i videre Kredse bl. A. som Vejledning for de Myndig­
heder, hvem det paahviler at sørge for Anskaffelsen af passende 
Desinfektionsmidler rundt om i Landet. Hertil kommer, at de af 
os undersøgte Ovne paa én nær {Geneste, Herscher & Co.s Model)

*) Se Tryde: Stadslægens Åarsberetning for 1886. Kjøbenhavn 1887. S. 6.
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aldrig tidligere ere bievne prøvede — og at de just omfatte Re- 

prøsentanter for de Jlovedsystemer, der ere bragte i Anvendelse i 

de senere Aar, nemlig Desinfektion ved

1. Varm Luft.

Blegdamshospitalets Desinfektionsovn (.Ransom’s System).

11. Varm Luft blandet med Vanddamp.

a. Den varme Luft drives ind i Apparatet ved Hjælp af 

en Dampinjektor {Ramsing & Leth's oprindelige System).

b. St. Johannes-Stiftelsens Desinfektionsovn.

ß. Kommunehospitalets (oprindelige) Desinfektionsovn.

c. Den varme Luft injiceres ved Hjælp af Vanddamp 

under samtidig Tilledning af ren Vanddamp.

Kommunehospitalets (omdannede) Desinfektionsovn {Ramsing 

& Leth's nye System).

111. Strømmende Vanddamp {Reck's System).

a. Reck's cirkulære Desinfektionsovn.

b. Reck's rektangulære Desinfektionsovn i Vestre Hospital.

IV. Staaende Vanddamp under Tryk.

Øresundshospitalets Desinfektionsovn {Geneste, Herscher & Co.s 

System).

Prøvemidler.

Apparaterne bleve prøvede paa den sædvanlige Maade ved 

Hjælp af Maximumstermometre, Bakterieprøver og Tøjprøver, 

der anbragtes i Dybden af Seng- og Gangklæder eller mellem disse.

Termometre. Ved de Heste Forsøg benyttede vi kun Maximums­

termometre, anbragte i Træfoderaler, som vare forsynede med 

tætstillede Huller, og hvis ene Ende var noget tilspidset, hvorved 

det blev lettere at bore dem ind i Sengklædernes Indre og saaledes 

sørge for, at de kom til at ligge i en passende Afstand fra disses 

Overflader. — Kun ved en en kel Forsøgsrække (med Reck's cirku­

lære Ovn) anvendte vi tillige Kontakttermometre, efter at vi ved 

Forsøg havde overbevist os om, at der ingen Grund var til at frygte 

for de Ulæmper, som Merkex) i sin Tid havde iagttaget ved Brugen 

af slige Instrumenter.

* ) Guttmann u. Merke: Die erste öffentliche Desinfections-Anstalt der Stadt 

Berlin. 1886. S. 14—16.



5

Tøjprøver. A f d i s s e b e n y t t e d e s v e d d e e n k e l t e F o r s ø g e t  

s tø r r e e l l e r m in d r e U d v a lg  a f f ø lg e n d e  T ø j s o r t e r : L a g e n læ r r e d e r ,  

g r o v t D o w la s , B o m m e s i , e n g e l s k  B o m m e s i , M e d iu m , s t r i b e t S i r t s , "  

b lo m s tr e t S i r t s , M ø b e l s i r t s , G r a n i t é ,  B o m u ld s tø j , B la a r g a r n s B o ls t e r ,  

H ø r g a r n s  B o ls t e r , H e s s i a n s , B u k s k in , h a lv - o g  h e lu ld s F lo n e l , r ø d t ,  

h v id t , g r a a l ig t o g g r a a t S v a n e b a y , B e ig e , C r o i s é , C h e v io t , F o u lé  

o g  C a c h e m i r .

Sengklæder u d g jo r d e  v e d  a l le  F o r s ø g e n e  O v n e n s  H o v e d in d h o ld .  

D e t v i ld e  s e lv f ø lg e l ig t h a v e  m u l ig g jo r t e n  endnu n ø ja g t ig e r e  s a m m e n ­

l i g n e n d e  V u r d e r in g  a f  A p p a r a t e r n e , h v i s v i v e d a l l e  F o r s ø g  h a v d e  

k u n n e t b e n y t t e aldeles e n s a r te d e S e n g k læ d e r . F o r s k e l l i g h e d e r n e  

m e l l e m  d e e n k e l t e H o s p i t a l e r s M a te r i e l v a r e im id l e r t i d  s o m  R e g e l  

i k k e  s a a  s to r e , a t d e k u n d e  a n ta g e s  a t f a a  p r a k t i s k  B e ty d n in g  f o r  

S a m m e n s t i l l in g e n  a f F o r s ø g s r e s u l t a t e r n e .

Gangklæder b e n y t t e d e s v e d  F o r s ø g e n e k u n  u n d ta g e l s e s v i s . I  

e t P a r T i l f æ ld e  b le v  o g s a a D a m p e n s d e s in f ic e r e n d e I n d v i r k n in g  p a a  

Bøger og Breve u n d e r s ø g t .

Bakterieprøver. V e d  V a lg e t o g  T i lb e r e d e l s e n  a f  b a k te r io lo g i s k e  

R e a g e n s e r f u lg t e s  d e n  a f  Koch o g  h a n s S k o le  a n v i s t e V e j ; v i b e ­

n y t t e d e h o v e d s a g e l ig t 1 ) Havejord, 2 ) Silketraade l a d e d e m e d  

S p o r e r a f B a c i l l u s subtilis o g a f 3 ) B a c i l l u s anthracis. N o g le  

G a n g e b e n y t t e d e s  S i lk e t r a a d e m e d  e n  Jordbacil, h v i s S p o r e r i S e jg -  

l i v e th e d o v e r g ik  H ø b a c i l l e n s ( s e F o r s ø g e n e m e d Geneste, Herscher 

& Co.s O v n ) e l l e r m in d r e m o d s ta n d s k r a f t i g e  Skimmel-, Gjær- og 

Mikrokokkusformer.

Høbacilsporerne s t a m m e d e f r a B o u i l l o n k u l tu r e r , d e r h a v d e  

s t a a e t i T e r m o s ta t v e d 3 5 ° , i n d t i l a l l e S p o r e r h a v d e s æ n k e t s ig  

s o m  e t h v id t P u lv e r , Miltbrands- o g  Jordbacillerne s t a m m e d e  f r a  

O v e r f l a d e k u l tu r e r p a a K ø d p e p to n a g a r , d e r l i g e l e d e s h a v d e h e n -  

s t a a e t  v e d  3 5 ° , i n d t i l d e  i h e le  d e r e s  U d s t r æ k n in g  h a v d e  s a t  S p o r e r . —  

S a a v e l H a v e jo r d e n  s o m  S i lk e t r a a d e n e  v a r e  u n d e r  F o r s ø g e n e  i n d s v ø b te  i  

Filtrerpapir. — E f te r U d ta g e l s e n  a f  O v n e n  u d s a a e d e s d e p a a  K ø d -  

p e p to n g e la t i n e , h e n s t i l le d e s  sammen med Kontrolprøver i Termostat 

ved 20°, o g  i a g t to g e s i  L ø b e t a f  e n  U g e  e l l e r læ n g e r e . S o m  e t  s æ r l ig t  

h e n s ig t s m æ s s ig t D y r k n in g s a p p a r a t v e d s l i g e  U n d e r s ø g e l s e r k u n n e  v i  

a n b e f a l e  e t P a r lave ( I V 2  — 2  C tm . h ø je ) G la s t a l l e r k e n e r ( s e  Bohr- 

beck: A p p a r a te  u . U te n s i l i e n  z u b a k te r io lo g i s c h e n  U n te r s u c h u n g e n .  

B e r l in  1 8 8 7 . N r . 1 9 8 ) , m e l l e m  h v i lk e  d e r s t i l le s e n  s tø r r e  M æ n g d e  

s m a a  s a a k a ld t e  »Farveskaale«. (uden Laag); m e l l e m  G la s t a l l e r k e n e r  

a f  c . 1 8 C tm . D ia m e te r e r d e r g o d P la d s t i l s l ig e s m a a F a r v e -  

s k a a l e , o g d e r k r æ v e s k u n  m e g e t l i d t G e la t in e t i l a t f y ld e  d e m .
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Iagttagelsen, Sammenligningen og Transporten af et større Antal 

sammenhørende Kulturer er under disse Forhold meget let.

Til Saaning af Jordprøverne egne disse Tallerkener sig ikke, 

da der, selv naar Jorden med stor Langsomhed drysses ud i en af 

de smaa Farveskaale, let fyger enkelte Støvpartikler over paa Nabo- 

skaalene; Havejorden blev derfor udsaaet paa Overfladen af Gelatine, 

som var stivnet i skraatstillede Reagensglas1).

Med Hensyn til Jordens Anvendelighed som Prøvemiddel, da 

havde vi allerede, inden vi bleve bekendte med Esmarch's2) Under­

søgelser over Henneberg's Desinfektor, Lejlighed til at gjøre lig­

nende Erfaringer som han: Vi fandt, at der i Jordprøver, som 

havde tilbragt en hel Time i Dampdesinfektionsapparatet, og hvis 

talrige resistente Bacilluskim for allerstørste Delen vare til intet­

gjorte, dog fandtes enkelte Kim, som havde overlevet Opholdet i 

Apparatet, medens de samtidigt benyttede Hø- og Miltbrandssporer 

alle vare tilintetgjorte; det var som sagt kun meget faa Kolonier, 

repræsenterende mindst to forskellige Arter, som i slige Tilfælde kom 

til Udvikling, men ved de omhyggelige Undersøgelser over andre 

Dampdesinfektionsapparater, der tidligere vare offenliggjorte (f. Ex. 

Guttmann's3) over Schimmel's Ovne), var det som bekendt lykkedes 

at sterilisere den som Prøvemiddel anvendte Havejord. Enten 

maatte altsaa vore Jordprøver indeholde enkelte mere' resistente Kim 

end de tyske Prøver, eller ogsaa maatte de af os undersøgte Damp­

desinfektionsovne være mindre virksomme end de af tidligere Under­

søgere benyttede. Vi mente imidlertid ikke paa Grund af Ovnenes 

Insufficiens lige over for de sparsomme Jordkim at burde erklære 

dem for mindre brugelige, men gjorde i vor Rapport til Stadslægen 

gældende, at man efter vort nuværende Kendskab til de menneske-

r) I den langt overvejende Del af vore Forsøg blev kun anvendt Jord-, 
Hø- og Miltbrandsbaciller, præparerede og emballerede paa den angivne 

Maade; kun ved vore allerførste Forsøg (med Ramsing og Leth’s Ovn i 

St. Johannes Stiftelsen) vare Prøverne anbragte i smaa Glasrør, der ved 

begge Ender vare løst lukkede med Vatpropper. Gærsvampene og 
Micrococcus prodigiosus anvendtes enten som Kartoffelkulturer eller 

indgnedne paa steriliseret Filtrerpapir, som derefter var tørret og 

klippet i Strimler. Saadant „bakterioskopisk Prøvepapir'-'- frembyder 

samme Fordele som Silketraadene og er lettere at tilberede end disse, 

naar man har at gjøre med større slimede Overfladekolonier, som f. Ex. 

Micrococcus prodigiosus paa Kartofler.
2) Esmarch'. Der Henneberg’schs Desinfector. Z. f. Hygiene. II. 2. Heft. S. 342. 

a) Guttmann Merke 1. c.



1

lige Smitstoffers Modstandskraft kunde være berettiget til at lade 

sig nøje med, at Desinfektionsovnene i Løbet af en passende Tid 

kunde dræbe Høbacillens Sporer.

Da senere Esmarch's ovennævnte Arbejde kom til vor Kund­

skab, viste det sig som sagt, at heller ikke Schimmel’s og Henne- 

berg’s Desinfektionsovne formaaede at tilintetgjere alle Jordkim saa 

hurtigt, som man hidtil havde trot, og Esmarch drager heraf 

ganske samme Slutninger som vi. Man bør altsaa for Fremtiden i 

hvert Fald ikke anvende Jordprøver som eneste Reagens paa Ovnes 

desinficerende Kraft, men altid sammen med vel kendte Renkulturer. 

Som Hjælpe-Reagens, og naar det gælder om ved sammenlignende 

Undersøgelser at bevise et Systems Overlegenhed over andre, vil 

Jorden altid bevare sin Værdi — væsenligt paa Grund af, at den 

er saa let at skaffe tilveje straks og overalt1).

Desinfektionsapparater og Forsøg.

I. Desinfektion ved varm Luft. Blegdamshospitalets Des- 

infektionsovn (Ransom's System).

Dette Apparat (smig, den skematiske Fig. 1) bestaar af en stor 

firkantet, dobbeltvægget Kasse; Mellemrummet mellem begge Vægge 

er fyldt med et varmeisolerende Stof. I Kassen findes 2 Træriste 

(a a), den nederste c. 37 Ctm. fra Bunden, den øverste 37 Ctm. 

højere oppe. Desuden findes tæt under Kassens Loft 3 saakaldte 

»Heste« (& &) o: Ophængningsapparater bestaaende af 2 parallele 

Stænger, der kunne trækkes ud og skydes ind igen. I et Rum (c) 

ved Siden af selve Desinfektionskassen udvikles Varme af talrige 

Gasblus, og Forbrændingsprodukterne tilligemed en Del ufortæret 

Gas føres ind under Kassens gennemhullede Bund og op gennem

J) I de af vore Forsøg, i hvilke Høsporer og Miltbrandssporer vare til- 

intetgjorte, medens Jordprøverne ej vare helt steriliserede, frembøde 
disse sidste dog ved den sene Optræden af de sparsomme overlevende Kim 

et saa karakteristisk Billede, at de ikke lode sig forveksle med Jord­

prøverne fra de Forsøg, i hvilke Bacillus subtilis samtidigt havde 

overlevet Desinfektionen. Det samme synes at have været Tilfældet 
med Esmarch's Jordkulturer, skønt i hvert Fald den ene af vore over­

levende, sejglivede Baciller ej var den af ham iagttagne; det lykkedes 

os nemlig at faa den til at sætte Sporer ved Dyrkning i Kødpepton- 

gelatine og Kødpeptonagar.



denne. Paa den modsatte Væg er anbragt 2 store Ventiler, gennem 
hvilke den ophedede Laft kan søge ud i Skorstenen, og disse maa 
være aabne under hele Desinfektionsprocessen for at forhindre An­
tændelse af det i Kassen værende Tøj; af samme Grund kan lejet

Fig. 1.

Skematisk Fremstilling af Blegdamshospitalets Desinfektionsovn (Ransom), 
a a. Træriste, bb. „Heste“ til Ophængning af Sengklæderne, c. Varme­

apparat. d. Gennemhullet Jernbund. «. Termometer.

kun anbringes paa »Hestene« og den øverste Rist, da Varmen nær­
mere ved Kassens Bund er alfor høj. Paa Kassens ene Væg findes 
et Termometer (e), der angiver Temperaturen i Kassens Indre, des­
uden er Apparatet forsynet med en Termoregulator, men denne 
har aldrig kunnet virke, saa at der maa være stadigt Tilsyn, medens 
Desinfektionen finder Sted.

Driften er ifølge Regulativet følgende: Tøjet anbringes i 
Kassen, Dørene lukkes, og Gasblussene tændes; naar Termometret 
viser 12Ü0 C. i Kassens Indre, begynder Desinfektionen, og denne 
Varme vedligeholdes saa i 4 Timer, saa at hele Processen varer c- 
7 Timer; følge flere Desinfektioner umiddelbart efter hverandre, vil 
Termometret hurtigere naa 120°, og Tiden bliver da noget kortere.

Som oftest har man dog under den daglige Drift ladet sig nøje 
med at bringe Varmen i Desinfe.ktionsovnen op til 100° og vedlige­
holde denne Varme i 3 Timer.

Som det fremgaar af denne Beskrivelse, er Apparatet en om­
trentlig Kopi af dét engelske »Nottingham self-regulating desinfec-
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t i n g a p p a r a tu s « , d e r f i n d e s a f b i ld e t o g o m ta l t i Parsons s D e s -  

i n f e c t io n  b y  h e a t . L o n d o n  1 8 8 6 . S . 6 1 f f . , o g s o m  e r k o n s t r u e r e ^  

a f D r . Hansom.

1 )  a n s t i l le d e m e d d e n n e  O v n to Forsøg-, b e g g e G a n g e i n d ­

l a g d e s i O v n e n

2 )  To Sæt af Hospitalets Sengklæder o : t o  T a n g m a d r a s e r , t o  

F je r h o v e d p u d e r ,  t o  F o d p u d e r , t o  S k r a a p u d e r ,  s e k s  U ld tæ p p e r ; e n d v id e r e

3 )  fire Mascimumstermometre, a n b r a g te  h e n h o ld s v i s

T .  1 i e n  M a d r a s .

U . 2 i e n  F je r p u d e .

V .  3  i e n  U ld tæ p p e r u l l e ) .x

W .  4  l a a  i F o r s ø g  1 f r i t , i F o r s ø g  2  i e n  U ld tæ p p e r u l l e ,

x ) D e v e d v o r e F o r s ø g a n v e n d te „ U ld tæ p p e r n l l e r “ v a r e d a n n e d e a f to 

U ld tæ p p e r , d e r v a r e  l id t o v e r 3  A le n  l a n g e  o g  2 2 / 3 A le n  b r e d e : f ø r s t  

l a g d e s d e te n e  T æ p p e  f i r d o b b e l t o g  r u l l e d e s  f a s t o p  o m  e t  T e r m o m e te r ; 

d e n n e  R u ll e l a g d e s s a a i n d e n i e t a n d e t U ld tæ p p e , d e r e f t e r a t v æ r e  

l a g t e n  G a n g  d o b b e l t k la p p e d e s  o p  o m  d e t f ø r s t e s  E n d e r o g  o p r u l l e d e s  

o m  d e t te .

4 )  fem Bakteriepakker, h v e r i n d e h o ld e n d e  H a v e jo r d , B . s u b t i l i s ,  

B . a n th r a c i s ,

5 )  e n  M æ n g d e  T ø j  p r ø v e r .

M a d r a s e r n e  o g  e n  D e l a f  U ld tæ p p e r n e h æ n g te s o v e r H e s te n e ;  

T æ p p e r u l le r , P u d e r o . s . v . l a g d e s p a a d e n øverste R is t . —  A f  

T ø jp r ø v e r n e b le v e  n o g le  ( A f d . A ) l a g t e  p a a  H e s te n e , a n d r e  ( A f d . B )  

p a a  d e n  ø v e r s te  R is t .

D e n  v æ s e n l ig e F o r s k e l m e l le m  d e  t o  F o r s ø g  v a r d e n , a t

i F o r s ø g  1 f u lg te s d e t o p r in d e l ig e  D e s in f e k t io n s  r e g u la t iv : O p v a r m ­

n in g  i n d t i l T e r m o m e t r e t v i s te  120°, h v o r e f t e r S a g e r n e  f o r b l e  v e  

4 Timer i O v n e n ,

i F o r s ø g  2  f u lg t e s d e t n y e R e g u la t iv : O p v a r m n in g  t i l 100°, h v o r ­

e f t e r S a g e r n e  l o d e s 3 Timer i O v n e n .

Forsøg 1.

O p v a r m n in g e n  t i l 1 2 0 ° t o g . . . .  3  T im e r

T ø je t b le v  d e r p a a  i O v n e n . . . .  4 —

H e le  D e s in f e k t io n e n h a v d e  a l ts a a  v a r e t 7 T im e r .

Termometrenes o g Bakterieprøvernes F o r h o ld v a r f ø lg e n d e  

( - J -  =  V æ k s t , O  —  i n g e n  V æ k s t ) .
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T. 1 (i Madras) . .

U. 2 (i Fjerpude) . .

V. 3 (i Tæppørulle) .

W. 4 (fritliggende)

Pakke 5 ....

147° 000

140,8° + + 0

62,5° + + +

149° 000

— 4-4-0

Tøjprøverne i Afd. A tydelig skørnede og Uldstofferne stærk 

gulfarvede; i Afd. B vare de alle meget skøre og let sønderrivelige, 

Uldstofferne gulbrunt farvede.

Sengklæderne: Madrasernes og Pudernes Betræk (Hessians 

og Bolster) var blevet saa skørt, at det med Lethed lod sig

sønderrive.

121,5° 

116,4° 

66°

76°

Alle 15 Bakterie­

prøver viste livlig 

Vækst.

Forsøg 2.

Opvarmning til 100° tog . . . . 2 Timer 38 Mn.

Tøjet blev derpaa i Ovnen .... 3 —

Hele Desinfektionen havde altsaa varet 5 Timer 38 Min.

Termometrenes og Bakterieprøvernes Forhold var følgende:

T. 1 (i Madras) . .

U. 2 (i Fjerpude) . .

V. 3 (i Tæpperulle) .

W. 4 (i Tæpperulle) .

Tøjprøverne vare skørnede og tildels misfarvede, dog i langt 

mindre Grad end i Forsøg 1.

Sengklæderne vare de samme som i Forsøg 1, og der kunde 

altsaa Intet oplyses om Desinfektionens Indvirkning paa dem i 

Forsøg 2.

Resultatet af de to Forsøg lader sig kortelig sammenfatte 

saaledes:

Apparatet formaar ikke at dræbe de mere modstandskraftige 

Bakteriekim (Jordbaciller, Høbaciller, Miltbrandsbaciller i Drfbden 

af Sengklæderne — selv om Desinfektionen fortsættes i uforholds­

mæssig lang Tid (5—7 Timer) og Varmen stiger saa højt, at Tøjet 

tager kendelig Skade.

II Desinfektion ved ophedet Luft blandet med Vanddampe.

a. Den ophedede Luft drives ind i Apparatet ved Hjælp af 

en Dampinjektor {Ramsing Leth’s oprindelige System).
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Af saadanne Apparater have vi havt to til Undersøgelse; det 

ene a) i St. Johannes Stiftelsen, det andet /?) i Kommunehospitalet.

Da deres Konstruktion i alt Væsenligt er ens, skulle de her 

beskrives under Et.

Begge Apparater (se Fig. 2) bestaa af en Kalorifer (a), i 

hvilken atmosfærisk Luft opvarmes stærkt, og fra hvilken den

Fig. 2.

Kommunehospitalets Desinfektionsovn {Ramsing fy Leth's Patent).
a. Kalorifer, b. Tilledningsrør for den varme Luft. c. Desinfektionsvogn 

af Træ. d, Damp-Injektor, e. Muret Desinfektionsrum. f. Fralednings- 

rør for Luft og Damp. g. Damp-Ejektor. h. Skorsten.

gennem Røret (&) ledes ind i Desinfektionskassen (c) ved Hjælp 

af en Dampinjektor (d), der modtager Dampen fra Hospitalets 

Dampkedel. Kassen er anbragt fritstaaende i et muret Rum (e)
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(Desinfektionsrummet); i Desinfektionsrummets Væg udmunder paa 

to eller flere Steder en Rørledning (//), gennem hvilken den inji­

cerede Blanding af Damp og Luft ved Hjælp af en Dampejektor (g)

Fig 5.

Snit gennem Desinfektions­

rum og -kasse i St. Johannes- 
Stiftelsen.

a. Faststaaende Desinfek- 

tionskasse af Træ, med 
Skuffe til Gangklæder, b. Det 

murede Desinfektionsrum.

c, Expansionsapparat.

suges hen over Kaloriferens Ildsted, 

hvor de faste Partikler, der rives med 

af Damp- og Luftstrømmen paa dens 

Vej gennem de desinficerede Genstande, 

tilintetgjøres, medens den udsugede 

Damp og Luft føres videre til Skor­

stenen (A).

Forskellighederne mellem de to 

Apparater ere følgende: I Johannes- 

stiftelsen er Kassen (Fig. 3 a) fast­

staaende i Desinfektionsrummet (&), og 

Pakningen foregaar gennem Døre paa 

dens Endeflader; i Kommunehospitalet 

kan Kassen (Fig. 2 c) paa Skinner 

køres, ud og ind i Desinfektionsrummet; 

den er endvidere forsynet med et løst 

Laag (Fig. 4 a), og Pakningen foregaar 

ovenfra, efter at dette Laag er fjærnet. 

I begge Desinfektionsovne er der sørget 

for en nøjagtig Tilslutning mellem Til­

ledningsrøret for den varme Luft og 

Desinfektionskassen: I St. Johannes- 

stiftelsen (Fig. 3) udmunder Røret i 

Kassens Laag, og Tilslutningen opnaas 

ved et linseformet Expansionsapparat 

(Fig. 3 c) af tyndt fjedrende Kobber­

blik; i Kommunehospitalet derimod mun­

der Røret ud i Vognens Bund (Fig. 2 

samt Fig. 4 6), som er dannet af en 

fjedrende Plade, der slutter nøje til 

Aabningen af Røret, idet Vognen rulles 

ind i Desinfektionsrummet.

Som man ser, er det en for begge Apparater fælles uheldig 

Ejendommelighed, at den egenlige Desinfektionskasse staar frit i et 

stort muret Eum , der for det Første er unyttigt, dernæst bevirker

et ikke ringe Varmespild og endvidere er udsat for Infektion 

under Pakningen uden tillige senere at kunne udsættes for en til­

strækkelig hej Varme.
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a . St. Johannes Stiftelsens Desinfektionsovn.

M e d d e n n e  O v n a n s t i l le d e v i 3 F o rs ø g , s o m  v i h e r k u n  g a n sk e  

k o r te l ig v il le o m ta le , d a d e a n d e ts te d s 1 ) e re u d fø r l ig t m e d d e lte .

*) Tryde: S ta d s læ g e n s A a rs b e re tn in g  fo r 1 8 8 6 . B ila g  I — I I .

3 ) A f h v e r t S æ t h a v d e  to  2 /0 o g  e n  * /&  a l>  h e le  H ø m a d ra s e n s  L æ n g d e ( s m ig .

F ig . 9  a o g  b v . Reck's c irk u læ re O v n ) .

Forsøg 1

fo re to g e s n ø ja g tig t e f te r d e n n o g e t u k la re  In s tru x , s o m  fø lg e s u n d e r  

A p p a ra te ts d a g lig e B ru g . Damptilledningen v a re d e u n d e r d is s e  

F o rh o ld l 3 /^ T im e .

I K a s s e n a n b ra g te s 3 H ø m a d ra s e r , 3 4 -3  s m a a K rø lh a a rs -  

m a d ra s e r , a f h v ilk e t r e t i ls a m m e n h a v d e s a m m e L æ n g d e s o m  é n  

H ø m a d ra s 2 ) , to S k ra a p u d e r , 1 F je rh o v e d p u d e , 6 U ld tæ p p e r . 6  

M a x im u m s te rm o m e tre la g d e s p a a fo r sk e l l ig e S te d e r m e lle m  S e n g ­

k læ d e rn e ; e t la g d e s ø v e rs t l ig e u n d e r  L u f te n s  In d s trø m n in g s s te d , d e t  

v is te v e d U d ta g e lse n 1 2 0 ,5 ° , d e ø v r ig e T e rm o m e tre v is te 1 0 6 ° ,  

7 0 ,5 ° , 8 8 ,5 ° , 9 5 ,5 ° .

A f Bakterieprøver v a r d e r v e d d e tte o r ie n te re n d e F o rsø g  k u n  

a n v e n d t H a v e jo rd  o g M . p ro d ig io s u s , s o m  la a i v a tlu k k e d e G la s rø r .  

E f te r U d ta g e lse n o g  S a a n in g  v is te  Jordprøverne m e g e t l iv l ig  Vækst 

M. prodigiosus v a r d e r im o d dræbt.

Forsøg 2.

Damptilledningen v a re d e 2 T im e r 3  M in .

In d h o ld : 3 H ø m a d ra se r , 3 +  3 s m a a K rø lh a a r sm a d ra s e r , 6  

U ld tæ p p e r , 1 H o v e d p u d e , e n Hylde med Gangklæder. K læ d e rn e  

v a re la g te i f le re L a g o v e n p a a h v e ra n d re , o g  H y ld e n v a r a n b ra g t  

tæ t u n d e r In d s trø m n in g s a a b n in g e n  ( s e Tryde 1 . c . B ila g 2 ) .

A f Termometrene v is te :

N r . 1 s o m  v a r  a n b ra g t ø v e rs t, f r i t , n æ r  In d s trø m n in g s a a b n in g e n 1 2 7 °

—  2  —  —  m e lle m  G a n g k læ d e rn e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9 °

—  3  —  —  m e lle m  U ld tæ p p e rn e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 5 ,2 °

—  4  —  —  in d e i e n H ø m a d ra s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 6 °

A f Mikroorganismerne v a r :

M ic ro c . p ro d ig io s u s (2 P rø v e r ) ! d ræ b te .

E n u fa rv e t G æ rfo rm  (2 —  ) l

J o rd b a c i lle rn e . . (5 — ) | h a v d e o v e r le v e t D e s -

B . s u b ti l is . . . (8 —  ) j in fe k t io n e n .
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Forsøg 3.

I dette Forsøg blev Apparate! sat paa en langt lettere Prøve 

end i de to foregaaende, idet vi efter Konstruktørens udtrykkelige 

Ønske foret og en meget løsere Pakning; bl. A. lagdes Træstænger 

ind mellem Madrasernø for at holde dem adskilte og der lodes et større 

Rum frit under Indstrømningsaabningen. Af Gangklæder benyttedes 

denne Gang langt færre, ganske løst lejrede Lag, og tilmed vare de 

ved Anbringelsen i Ovnen aldeles tørre og svagt opvarmede; des­

uden blev Fyringen ledet af Overfyrbøderen selv.

Damptilledningen varede 2 Timer 4 Min.

Indholdet var 2 Hømadraser, 6 smaa Krølhaarsmadraser, 2 

Hovedpuder, 2 Skraapuder, 6 Uldtæpper (af hvilke de 4 vare an­

bragte i to Ruller), en Hylde med Gangklæder.

Ved de ovenfor nævnte Foranstaltninger lykkedes det i dette 

Forsøg at faa Temperaturen godt i Vejret paa mange Punkter af 

Apparatet, idet

to Termometre mellem Gangklæderne viste | io2 5 

( 97 °
to Termometre i Uldtæpperullerne viste . . j ygO 

et Termometer i Hømadras 108°

(alle 5 Prøver) ) 
(alle 5 — ) I 

(alle 5 — - ) /

(en Prøve) \ 
(en Prøve) 1

Mikroorganismernes Forhold var følgende:

Jordbaciller . 

B. subtilis . 

B. anthracis . 

Asp. niger . 

Asp. flavescens

) \ havde overlevet Desinfektionen.

Mier, prodigiosus 

Gærsvampe . . 

En Prøve af Asp.

(to Prøver)

(tre Prøver) 

flavescens

vare dræbte.

Efter at Udfaldet af disse Forsøg var meddelt Dhrr., som havde 

konstrueret Apparatet, søgte de at forøge dets desinficerende Evne 

ved at omdanne det i forskellige Henseender, og vi lode det derfor 

bero ved de ovenfor meddelte tre Forsøg, hvis Resultater jo ogsaa 

ere tilstrækkeligt tydelige og korteligen kunne sammenfattes, 

som følger:

1) I intet af de 3 Forsøg, under hvilke Damptilledningen fort­

sattes indtil over to Timer, lykkedes det at dræbe de sejglivede
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B a k te r i e k im  ( S p o r e r a f B a c i l l u s s u b t i l i s , B . a n th r a c is o g J o r d -  

b a c i l le r ) , s o m  v a r e  a n b r a g te  p a a  f o r s k e l l i g e  S te d e r i A p p a r a t e t , d e l s  

m e l l e m , d e l s  i n d e n i d e  b e n y t t e d e  S e n g - o g  G a n g k læ d e r .

2 )  I  d e t e n e F o r s ø g  ( N r . 3 ) , v e d h v i lk e t P a k n in g e n  v a r f o r ­

h o ld s v i s  l ø s o g  F y r in g e n  e x t r a o r d in æ r  g o d  ( O v e r f y r b ø d e r e n ) , m e d e n s  

D a m p t i l l e d n in g e n  f o r t s a t t e s  i o v e r t o  T im e r , v a r m a n  v e l p a a  f l e r e  

S te d e r i A p p a r a t e t s I n d r e  n a a t o p  t i l 1 0 2 ° , 1 0 8 ° , j a  e n d o g  1 1 9 ° ;  

m e n  s e lv e f t e r s a a  l a n g  T id s F o r lø b v i s te  T e r m o m e t r e n e  i e t P a r  

U ld tæ p p e r u l l e r k u n  c . 9 7  o g  9 9 ° .

3 )  I  d e  t o  F o r s ø g , v e d h v i lk e  D e s in f e k t io n e n  f o r e to g e s g a n s k e  

p a a  s a m m e  M a a d e  o g  a f  s a m m e  P e r s o n a l e s o m  t i l d a g l ig  B r u g , v a r  

R e s u l ta t e t o v e r o r d e n l ig t d a a r l i g t , s a a v e l m e d H e n s y n  t i l V a r m e ­

f o r d e l in g e n s o m  m e d H e n s y n  t i l H ø jd e n  a f d e V a r m e g r a d e r , d e r  

v a r e  n a a e d e  e f t e r t o  T im e r s D a m p t i l l e d n in g .

4 )  D e  d e s in f i c e r e d e  S e n g - o g  G a n g k læ d e r h a v d e  i k k e  l i d t n o g e t  

v e d  O p h o ld e t i A p p a r a t e t ; T ø jp r ø v e r n e v a r e o g s a a  i a l t V æ s e n l ig t  

u f o r a n d r e d e .

5 )  D e  d e s in f i c e r e d e G e n s ta n d e  v a r e —  u d e n  a t n o g e n  s æ r l ig  

E f te r tø r r in g s p r o c e s v a r f o r e t a g e t —  i e n  t i l f r e d s s t i l l e n d e t ø r T i l ­

s t a n d , i d e t Ø je b l ik  d e  u d to g e s  a f  A p p a r a t e t .

6) Kommunehospitalets Ovn i den oprindelige Form (Ram­

sing & Leih).

E n s y s te m a t i s k  P r ø v e ls e a f d e n n e O v n b le v i k k e f o r e t a g e t ,  

d e r im o d  b le v d e n s d e s in f ic e r e n d e  V ir k n in g e n g a n g  t i l f æ ld ig t u n d e r ­

s ø g t , d a d e t a f H o s p i t a l s b e s ty r e r e n v e lv i l l i g e n  b le v  t i l l a d t a t b e ­

n y t t e  O v n e n  t i l e t  Ø v e l s e s f o r s ø g  v e d  e t b a k te r io lo g i s k  K u r s u s . D e t t e  

F o r s ø g  b le v  a l t s a a  u d f ø r t g a n s k e u a f h æ n g ig t a f v o r e  h e r m e d d e l t e  

U n d e r s ø g e l s e r , t i ld e l s  m e d  a n d r e  R e a g e n s e r o g  u d e n  s a m t id ig  A n ­

v e n d e l s e  a f  T e r m o m e tr e . K a s s e n  b le v  helt fyldt m e d  tæt stuvede 

S e n g k læ d e r ( 4 — 5 S e n g e s I n d h o ld ) , s a a le d e s s o m  K o n s t r u k tø r e r n e ,  

d e r s e lv  f o r e to g  P a k n in g e n , u d t r y k k e l ig  ø n s k e d e  d e t .

E n  a n d e n  G a n g  b le v  O v n e n p r ø v e t , m e d k u n ét Sæt Gang­

klæder i K a s s e n ; d e t te F o r s ø g  a n s t i l l e d e s s o m  Parallelforsøg til 

Forsøg 4 m e d  d e n  omdannede O v n  o g  v i l d e r f o r a t t e r  b l iv e  o m ­

t a l t n e d e n f o r ( S . 1 8  s m ig . F ig . 4 ) .

H o v e d r e s u l t a t e t a f  d i s s e  t o  F o r s ø g  v a r k o r t e l i g  d e t t e , a t

7 )  e f t e r h e n h o ld s v i s 2 o g l 1 / »  T im e s D e s in f e k t io n  h a v d e  alle 

de modstandskraftige Kim, d e r v a r e b e n y t t e d e s o m  R e a g e n s e r  

( J o r d b a c i l l e r , B . s u b t i l i s , B . a n th r a c is ) , o v e r a l t i A p p a r a t e t bevaret 

deres Spireevne, o g  k u n  n o g le  a f  d e  l i d e t m o d s ta n d s k r a f t i g e  F o r m e r  

( M . p r o d ig io s u s ) , s o m  b e n y t t e d e s i F o r s ø g  1 , v a r e  t i l i n t e tg jo r te .

8 )  Temperaturen ( s o m  k u n  b le v  m a a l t i F o r s ø g  4 ) v i s t e  s ig  

e f t e r h a lv a n d e n  T im e s D e s in f e k t io n
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for det Første meget lav i Dybden af en Uldtæpperulle og 

en Fjerpude (71° og 72°).
for det Andet meget forskellig paa de forskellige Steder i 

Apparate! (71° i Uldtæpperulle, over 123° paa et fritliggende 

Termometer).
Disse slette Resultater vare i god Overensstemmelse med dem, 

vi havde erholdt med St. Johannes-Stiftelsens Desinfektionsovp, og vi 

fandt under de forhaandenværende Forbold ingen Anledning til at 

fortsætte Forsøgene med Apparater af denne Konstruktion.

b. Varm Luft, injiceret ved Damp under samtidig Tilled­

ning af ren Vanddamp. Kommunehospitalets Ovn i den nye Form 

(Ramsing & Leih').
Kommunehospitalets Desinfektionsovn var, som ovenfor nærmeie 

beskrevet, oprindeligt kun en forbedret Udgave af den paa Johannes- 

Stiftelsen, men den havde, kort førend vi begyndte at arbejde med 

den, undergaaet en gennemgribende Forandring. Da vore Forsøg i 

St. Johannes-Stiftelsen gjorde det sandsynligt, at det ganske lig­

nende Apparat i Kommunehospitalet heller ikke kunde opfylde de 

Fordringer, man nutildags stiller til en Desinfektionsovn, saa for­

søgte Konstruktørerne, om det ikke var muligt at forbedre Ovnens 

Desinfektionsevne ved gennem ny indlagte Rør at tilføre den en 

rigeligere Mængde Vanddampe uafhængigt af den Vanddamp, der 

anvendes som bevægende Kraft i Injektoren og gennem den strøm­

mer ind i Kassen; de søgte altsaa paa engang at anvende ophedet, 

indblæst atmosfærisk Luft og strømmende, ren Vanddamp som 

Desinfektionsmiddel.
For at opnaa dette blev der fra de til Apparatets Injektorer og 

Ejektorer førende Damprørsgrene ført to med Haner forsynede Stikrør 

henholdsvis til 1) det foran Injektoren beliggende Varmluftskammer 

og til 2) Kaloriferen. Efter nogle Forsøg indskrænkede man sig 

imidlertid til kun at benytte Damptilledningen til Kaloriferen.

Endvidere blev der i to af Kassens Vægge boret et. større 

Antal Huller, som kunde lukkes med Propper, gennem hvilke et 

Pyrometer kunde skydes ind mellem de i Kassen liggende Gen­

stande (se Fig. 4 e); det blev herved muligt at aflæse Temperaturen 

i Kassen under Desinfektionsprocessen — dog kun efter, at man 

først havde aabnet Døren til Desinfektionskammeret; ved en eventuel 

endelig Forandring af Apparatet var det selvfølgeligt Hensigten at 

anbringe Pyrometerskalaen paa en udenfra synlig Plads.

Ved Apparatets Benyttelse gaar man frem paa følgende Maade: 

Friskluftsaabningen til Kaloriferen lukkes. — Der fyres op, indtil
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d e t  p a a  A p p a r a t e t  a n b r a g t e  T h a l p o - T a s i m e t e r  v i s e r  m i n d s t 1 1 0 ° .  —  

D e r n æ s t  a a b n e s  f o r  D a m p i n j e k t o r e r n e  o g  f o r  d e t  S t i k r ø r ,  d e r  l e d e r  D a m p  

t i l  K a l o r i f e r e n  1 ) .  —  M e d  1 0  å  1 5  M i n u t e r s  M e l l e m r u m  a a b n e s  D ø r e n e  

t i l  D e s i n f e k t i o n s k a m r e t , o g  P y r o m e t r e t i a g t t a g e s . D e s i n f e k t i o n e n  

f o r t s æ t t e s  p a a  d e n n e  M a a d e  indtil en halv Time efter, at Pyro­

metret har naat 100°.— D e r p a a  l u k k e s  f o r  D a m p e n  ( E f t e r t ø r r i n g ) ,  o g  

f e m  M i n u t e r s e n e r e  k a n  K a s s e n  k ø r e s  u d  o g  T o j e t u d p a k k e s . —  

U n d e r  D e s i n f e k t i o n e n  k a n  T a s i m e t r e t  s t i g e  t i l 1 3 0 — 1 4 0 ° , m e n  b e ­

h ø v e r  k u n  a t  s t i g e  t i l  1 2 5 — 1 3 0 ° . —  F y r e t  h o l d e s  m e d  e t  i k k e  f o r  

t y k t  L a g  B r æ n d s e l , v e d  a t  d e r  f y r e s  l i d t  a d  G a n g e n , m e n  o f t e .

H v a d  P a k n i n g e n  a n g a a r , d a  h a r  m a n  e f t e r e n  R æ k k e  t e r m o ­

m e t r i s k e  F o r s ø g  f o r l a d t d e n  t i d l i g e r e  a n v e n d t e  tætte Stuvning a f  

G e n s t a n d e n e . M a n  f ø l g e r  n u  t v æ r t  i m o d  d e n  R e g e l , a t  sprede d e  

m i n d r e  S e n g k l æ d e r ,  s a a  g o d t  s o m  d e t  l a d e r  s i g  g j ø r e , o m  f o r n ø d e n t  

v e d  H j æ l p  a f  m e l l e m l a g t e  T r æ s t æ n g e r . D e  mindre G e n s t a n d e  b l i v e  

e n d v i d e r e  a n b r a g t e  i d e  nederste L a g , m e d e n s  Madraserne l æ g g e s  

øverst s o m  e t S l a g s  L a a g  f o r a t » h o l d e  p a a  V a r m e n « ; i s a m m e  

H e n s i g t l æ g g e s  a t t e r  o v e n p a a  M a d r a s e r n e  e n  T r æ p l a d e  ( s . F i g .  4  d).

U n d e r d e n  d a g l i g e  D r i f t a n b r i n g e s  o m t r e n t 3  ( å  4 ) S æ t a f  

H o s p i t a l e t s  S e n g k l æ d e r s a m t i d i g t i K a s s e n . E t s a a d a n t Sæt b e -  

s t a a r  a f  en Halmmadras, tre smaa Kr ølhaar smadr aser ( t o  » 2 / 5 «  

o g  é n  » x / 5 < ) , Fodpude, Skraapude, Fjerhovedpude o g  3 Uldtæpper.

Forsøg L

V e d  d e t t e  F o r s ø g  l a g d e s  k u n  ét Sæt S e n g k l æ d e r  o g  é n  M a d r a s  

i n d  i K a s s e n , a l t s a a  b e t y d e l i g t  m i n d r e  e n d  u n d e r  d e n  d a g l i g e  D r i f t .  

D e n  e n e  M a d r a s  l a g d e s  n e d e r s t , u m i d d e l b a r t p a a  T r æ r i s t e n , d e n  

a n d e n  ø v e r s t , l i g e  u n d e r d e t l ø s e  L a a g  ( s m i g . F i g . 4  v e d  F o r s ø g  

3  o g  4 ) ; m e l l e m  d e  t o  M a d r a s e r  a n b r a g t e s  d e  m i n d r e  o m f a n g s r i g e  

S e n g k l æ d e r ; t o  a f  U l d t æ p p e r n e  i e n  R u l l e .

P y r o m e t r e t v i s t e  1 0 0 °  e f t e r  . . c . 1 T i m e  

D e r e f t e r l o d e s  S a g e r n e  i  K a s s e n  c . x / a  —  

H e l e  D e s i n f e k t i o n e n  v a r e d e  a l t s a a c . P / 2  T i m e .

H v o r l e d e s  d e  f e m  v e d  F o r s ø g e t b e n y t t e d e  Termometre m e d  

t i l h ø r e n d e  B a k t e r i e p a k k e r  v a r e  a n b r a g t e  s a m t  A f l æ s n i n g e n s  o g  S a a -  

n i n g e n s  R e s u l t a t v i l f r e m g a a  a f  f ø l g e n d e  T a b e l :

* ) D e t a n d e t S t i k r ø r , d e r  f ø r e r  D a m p  i n d  i V a t m l u f t s r ø r e t , f o r a n  I n j e k ­

t o r e n ,  b e n y t t e s  s o m  R e g e l  s l e t  i k k e .

2



18FEDCBA

T .  1  ( i  e n  l i l le  M a d r a s ) .  .  .  1 4 7 ° O  O  O

U .  2  ( f r i t  m e l le m  M a d r a s e r n e )  1 3 4  0 +  +  O

V .  3  ( i  F je r p u d e ) . 8 5 .5 °  4 ~  +  • + •

W .  4  ( i  T æ p p e r u l l e ) . 8 4 ,4 ° +  +  +

T . 5  f r i t  o v e n p a a  d e t  l ø s e  L a a g  9 0 ,5 0 » » »

Forsøg 2.

Indholdet v a r i d e t t e F o r s ø g  2 Sæt Sengklæder. P a k n in g e n  

b le v f o r e t a g e t p a a n ø ja g t i g  s a m m e M a a d e s o m  u n d e r A p p a r a te t s  

d a g l ig e D r i f t o : d e m in d r e S e n g k læ d e r s a a s tæ r k t s p r e d t e s o m  

m u l ig t ; M a d r a s e r n e  ø v e r s t .

P y r o m e t r e t v i s te  1 0 0 °  e f t e r . . 3 8  M in u te r  

D e r e f t e r b le v e  S a g e r n e  i K a s s e n 5 2 —  

H e le  D e s in f e k t i o n e n  v a r e d e  a l t s a a 1  x / a T im e .

T . 1 ( i F je r p u d e ) . . .  8 7  0 i

T . 2  ( i e n  l i l le  M a d r a s ) . 1 0 4 ° /

T . 3  ( i M a d r a s )  . . . 1 1 6 ,8 °  \

T . 4  ( i M a d r a s )  . . .  9 8 ° l

A l le 1 5 B a k te r ie p r ø v e r h a v d e  

o v e r l e v e t O p h o ld e t i O v n e n .

T . 5  ( f r i t l i g g e n d e , ø v e r s t ) 9 8 °

P a a  G r u n d  a f  d e t t e  R e s u l ta t g ik  v i o v e r t i l k u n  a t b e n y t t e  ét 

S æ t S e n g e k læ d e r v e d  a l l e  d ø  f ø lg e n d e  F o r s ø g .

Forsøg 3 og 4.

D is s e t o F o r s ø g u d f ø r te s s o m  Parallelforsøg n ø ja g t i g t p a a  

s a m m e  M a a d e , k u n m e d  d e n e n e  F o r s k e l , a t d e r i F o r s ø g  4  a n ­

v e n d te s Damptilledning t i l K a lo r i f e r e n , i F o r s ø g 3  d e r im o d  ikke. 

H e n s ig t e n  m e d  U d f ø r e l s e n  a f  d i s s e  t o  P r ø v e r v a r a l t s a a  b l . A . d e n ,  

a t s k a f f e H o ld e p u n k te r f o r e n S a m m e n l ig n in g m e l l e m  A p p a r a te t s  

d e s in f ic e r e n d e  E v n e  i d e t s  o p r in d e l ig e  o g  i d e t s f o r a n d r e d e  S k ik k e ls e .  

D e r f o r o p f ø r e s F o r s ø g e n e S id e o m  S id e , o g  T e m p e r a tu r m a a l in g s -  

R e s u l t a t e r n e  e r e  f o r d e m  b e g g e  i n d s k r e v n e  i s a m m e  T e g n in g , s k ø n t  

d e  t o  F o r s ø g t i l h ø r e t o  f o r s k e l l i g e  G r u p p e r ; s o m  d e t v i l e r in d r e s  

b le v  F o r s ø g  3  a l l e r e d e  o m ta l t o v e n f o r S . 1 5 .

I b e g g e  F o r s ø g  a n v e n d te s d e t samme S æ t S e n g k læ d e r , l e j r e t
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Fig- 4.

Forsøg 3 og 4 med Kommunehospitalets Desinfektionsovn. De ikke ind­

klamrede Tal tilhøre Forsøg 3, de indklamrede Forsøg 4. 
a. Desinfektionsvognens Laag. b. Dens fjedrende Bund. c. Trærist. 

d. En løs Træplade, e. Pyrometer, f. Termometer i Foderal.

2*
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paa samme Maade med de samme Termometre anbragt paa samme 

Sted1). — Efter at Pyrometret havde naat 100°, lode vi ved disse 

to Forsøg Genstandene ligge dobbelt saa længe i Kassen, som In- 

struxen fordrer, altsaa 1 Time i Stedet for ^2 Time. Parallelismen 

mellem de to Forsøg led kun et uundgaaeligt Skaar derved, at Op­

varmningen til 100° tog meget forskellig Tid i de to Forsøg.

For at lette Sammenligningen opføres Forsøgsresultaterne Side 

om Side.

Paa den hosføjede Figur vil man endvidere kunne se Lejringen 

af Sengklæder og Termometre samt Varmefordelingen.

Pyrometret viste 100 o efter . 

Derefter lodes Sagerne i Kassen

Forsøg 3.

Aaben Frisklufts- 

aabning, lukkede 

Damphaner.

37 Min.s Forløb 

1 Time

Forsøg 4.

Lukket Frisklufts- 

aabning, aaben 

Damphane.

1V2 Times Forløb 

1 —

Hele Desinfekt, varede altsaa lidt over P/2 T. 2^2 Time

Termometer 1 72° 96,50
— 2 85,5° 110,20
— 3 71 0 90°
— 4 98,9° 110,3°
— 5 123,3° 98,7°

Bakterieprø verne. Alle 15 havde 

overlevet Ophol­

det i Ovnen.

Alle 15 havde 

overlevet Ophol­

det i Ovnen.

Tallene vise, at der ved Damptilledningen — ceteris paribus — 

opnaaedes 1) en ligeligere Varmefordeling og 2) en bedre Ind­

trængen af Varmen i Genstandenes dybere Lag — hvilket jo er i 

god Overensstemmelse med tidligere Iagttagelser over samme 

Spørgsmaal.

Forsøg 5.

Da alle de foregaaende Forsøg havde givet saa højst utilfreds­

stillende Resultater, forsøgte vi, om det dog ikke var muligt ved at 

bevare den meget ringe Indholdsmængde samtidigt med, at Des-

*) T. 2 var ved en Uagtsomhed anbragt lidt forskelligt i de to Forsøg.
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infektionen forlængedes letydeligt,CBA a t o p n a a  e n  f u l d s t æ n d i g  S t e r i l i ­

s a t i o n  a f  d e  b e n y t t e d e  J o r d p r ø v e r o g  S i l k e t r a a d e ; d a  v i i m i d l e r t i d  

e f t e r  d e  t i d l i g e r e  E r f a r i n g e r  h a v d e  G r u n d  t i l a t m i s t v i v l e  o m  M u l i g ­

h e d e n  a f , i n d e n f o r  n o g e n l u n d e  r i m e l i g e  T i d s g r æ n s e r a t o p n a a  d e t t e ,  

s a a  i n d l a g d e  v i d e s u d e n  i  h v e r  P r ø v e p a k k e  t o  P a k k e r m e d  h e n h o l d s v i s  

t ø r r e d e  Kartoffelkulturer af hvid Gær og F i l t r e r p a p i r s t r i m l e r m e d  

i n d t ø r r e d e  K u l t u r e r a f  Micrococcus prodigiosus f o r  i h v e r t E a l d  a t  

k o n s t a t e r e  O v n e n s  d e s i n f i c e r e n d e  K r a f t p a a  m i n d r e  s e j g l i v e d e  F o r m e r ;  

—  d e t v i s t e  s i g  i m i d l e r t i d , at Ovnen under de angivne Forhold 

kunde tilintetgjøre ogsaa de fleste af de sporeholdige Organismer.

Indhold: E t S æ t S e n g k l æ d e r , l e j r e d e  o m t r e n t s o m  i f o r r i g e  

F o r s ø g .

P y r o m e t r e t v i s t e  1 0 0 °  e f t e r . . . . 2  V i T i m e .  

D e r e f t e r  l o d e s  S a g e r n e  i K a s s e n  . . . 3 / é  —

H e l e  D e s i n f e k t i o n s p r o c e s s e n  v a r e d e  a l t s a a 3  T i m e r .

T .  1 ( i l i l l e  M a d r a s ) . . . .  o v e r 1 3 0 °  + 1 )  O 0 0 0

U .  2  ( i F j e r p u d e ) 1 0 0 , 5 °  +  0  0  0  0

V .  3  ( i U l d t æ p p e r u l l e ) 9 9 , 5 °  +  0  0  0  0

W .  4  ( f r i t l i g g e n d e  m e l l e m  S e n g k l æ d e r ) .  1 2 8 , 3 °  4 -  0  0  0  0

X .  5  ( f r i t l i g g e n d e  o v e n p a a  S e n g k l æ d e r n e )  1 5 1 , 9 °  +  O  O  O  O

R e s u l t a t e t  a f  d i s s e  F o r s ø g , s o m  a n s t i l l e d e s m e d  O v n e n  i d e n s  

nuværende F o r m , k u n n e  k o r t e l i g  s a m m e n f a t t e s  s a a l e d e s :

1 ) Varmefordelingen i A p p a r a t e t v a r —  s o m  e t B l i k  p a a  

O v e r s i g t s t a b e l l e n  ( s .  S .  2 2 )  v i s e r — y d e r s t  u l i g e ; i F o r s ø g  5  v a r  d e r ,  

s e l v  e f t e r  t r e  T i m e r s  O p v a r m n i n g  o v e r  h a l v t r e d s i n d s t y v e  G r a d e r s  F o r ­

s k e l p a a  d e n  h ø j e s t e  o g  l a v e s t e  i a g t t a g n e  T e m p e r a t u r  i K a s s e n .

2 ) a . Tiden, d e r k r æ v e d e s f o r a t b r i n g e  P y r o m e t r e t o p  t i l  

1 0 0 ° , v a r meget forskellig i d e f o r s k e l l i g e  F o r s ø g , s e l v  o m  F o r ­

h o l d e n e  i d i s s e  v a r e  h e l t  e l l e r  n o g e n l u n d e  l i g e ; d e r  m e d g i k  s a a l e d e s :

i F o r s ø g  1 ( c . 1  x / 2  S æ t S e n g k l æ d e r )

i  F o r s ø g  2  ( 2  S æ t  S e n g k l æ d e r ) .  .

i  F o r s ø g  4  ( 1  S æ t  S e n g k l æ d e r ) .  .

i  F o r s ø g  5  ( I S æ t  S e n g k l æ d e r ) .  .

1 T i m e

c .  5 / s T i m e

d .  1  y 2 —

e .  2 7 4  —

l ) I a l l e  5  P r ø v e r  h a v d e  k u n  meget faa K o l o n i e r  o v e r l e v e t D e s i n f e k t i o n e n .
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b. Ogsaa de Varmegrader, der naaedes i de forskellige Forsøg 

under i alt Væsenligt lige Ferhold, frembøde paafaldende store For­

skelligheder; smig, saaledes Forsøg 2 og 5. — Begge disse uhel­

dige Forhold saa vel som den

c. meget uregelmæssige og ujævne Stigen af Temperaturen, 

der undertiden iagttoges under Forløbet af Desinfektionen, skyldes 

utvivlsomt den Omstændighed, at det er meget vanskeligt med en 

Ovn af denne Konstruktion at regulere Sammenspillet mellem de 

to Varmekilder, saaledes at alt efter Omstændighederne Apparatet 

snart virker som Dampdesinfektionsapparat og snart som Luft- 

desinfektionsapparat.

3) I)esinfektionsevnen er lidet tilfredsstillende, idet

» a. af alle de tyve ved Forsøgene 1, 2, 4 og 5 anvendte Jord­

prøver lykkedes det kun at sterilisere én eneste fuldstændigt; og 

selv om vi vilde se helt bort fra dette yderst ugunstige Resultat 

og alene holde os til Hø- og Miltbrandsbacillen, saa viser det 

sig, at

b. Hø- og Miltbrandsbacillerne vel bleve dræbte i det sidste 

Forsøg, i hvilket Desinfektionen af ét Sæt Sengklæder fortsattes i 

tre Timer, men at det

c. i alle de andre tre Forsøg ikke lykkedes at dræbe Hø- og 

Miltbrandsbacillerne, selv naar Ovnens Indhold var langt mindre og 

Desinfektionstiden en hel Del længere end til daglig Brug. Kun i 

Forsøg 1 bleve nogle Prøver dræbte paa et Punkt i Ovnen, hvor 

Temperaturen var løbet op til en overordenlig Højde (145°, 134°).

løvrigt fortjener det at bemærkes, at

d. i Forsøg 1, 2, 4 bevarede Hø- og Miltbrandsbacillerne 

deres Spiredygtighed ved Temperaturer som 110°, 116°, 123° — 

hvoraf fremgaar, at den Blanding af Vanddampe ved 100° og 

atmosfærisk Luft ved 110—130°, som tilvejebringes i Ovnen, ingen­

lunde virker paa samme Maade som den rene Vanddamp af samme 

Varmegrad.

4) Bevarelsen af de desinficerede Genstande. Af Hospitals­

personalet angaves det, at man ikke plejede at iagttage nogen Be­

skadigelse af de desinficerede Genstande. Heller ikke vi iagttoge 

nogen saadan i de Tilfælde, i hvilke vi underkastede Sengklæderne 

en nærmere Undersøgelse efter Udtagelsen af Kassen; dette fandt 

imidlertid ikke Sted ved alle Forsøg. Undersøgelse af ind­

lagte Tøjprøver blev ikke foretaget. Vi maa dog fremhæve, at i 

to Forsøg (1 og 5), i hvilke Temperaturen naaede en overordenlig



Højde *), fandtes det Filtrerpapir, i hvilket Bakterieproverne vare 

indpakkede, gulbrunt farvet og stærkt skørnet.

o) Tørringen. Tøjet var ’som Regel tilfredsstillende tørt ved 

Udtagelsen, kun i et enkelt Forsøg var det lidt fugtigt, men tørredes 

hurtigt i Luften.

111. Apparater, der desinficere ved strømmende Vanddampe 

(Reck's System).

Af disse undersøgte vi to Modeller, nemlig

a. Reck's cirkulære Desinfektionsapparat.

Det bestaar af en 7 Fod lang galvaniseret Jernblik-Cylinder af 

3 Fods Diameter (s. Fig. 5 og 6); den er omgivet af et varme­

isolerende Lag (3), og dens Ender lukkes med Jerndøre, som kunne 

skrues fast til ved Hjælp af Bolte. Inde i Cylinderen findes fem

Fig. 5.

Længdesnit, gennem Reck’s cirkulære Desinfektionsovn. 1. Varmemagasin 

(Rullesten). 2. Slæde. 5. Varmeisolerende Lag. 4. Dampspreder. 

5. Damp-TVZledningsrør. 6. Damp-4/fedningsrør, 8. Ventil (Indstrømning 
af tør Luft). 9. Ventil (Udstrømning af fugtig LufL

Tværruller (s. Fig.), paa hvilke en Slæde (2) kan køres ud og ind. 

Ikke langt fra Cylinderens Bund er anbragt en hvælvet gennem­

hullet Jernplade og paa denne et Lag sinaa Rullesten eller Sten-

Thalpotasimetrets (og tildels Pyrometrets) Angivelser vare i begge de 
nævnte Forsøg vildledende for Fyrbøderen.
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skærver (1), der naa helt op til Tværrullerne; de tjene som Varme- 

niagasin. I Dørene findes Luftventiler, der kunne aabnes og lukkes 

ved Hjælp af Skruer; i den ene Dør er Ventilen anbragt nærmest 

Bunden (8) og fører ind i Rummet under den gennemhullede Jern­

plade; i den anden Dør findes to Ventiler (9, smig. Tværsnittet) 

nærmest Loftet. Dampen ledes til Apparatet gennem et Rør (5), 

der fortsættes inde i Cylinderen af et andet gennemhullet Rør 4, 

som ligger i det øverste Rullestenslag; Dampen forlader Apparatet

Fig. 6.

Tværsnit gennem Reck’s cirkulære Desinfektionsovn. 7. Afløbsrør.

10. Termometer. De andre Tal som paa Fig. 6.

og strømmer ud i det Fri gennem Røret 6, paa hvilket et Termo­

meter (10) er anbragt. — Kondensationsvandet faar Afløb gennem 
Rør 7.

Fremgangsrøaaden ved Ovnens Benyttelse er nu i Korthed 

følgende: Døre og Ventiler skrues til — Damp ledes gennem 

Apparatet, indtil Termometret viser 100° (Forvarmniug) — Damp- 

tilledningen stanses — Dørene aabnes — Genstandene, som skulle 

desinficeres, anbringes i Apparatetx), — dette lukkes atter, og Dampen 

ledes paany ind, indtil Termometret viser 100°. — Genstandene lades fra

x) Forvarmningens og Pakningens Enkeltheder omtales hensigtsmæssigst 
senere hen, i Sammenhæng med Forsøgene.
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dette Øjeblik af 1 Time i Apparatet. — Desinfektionen er nu endt, 

hvorpaa Damptilledningen stanses, og Tørringen begynder; den fore­

tages simpelthen derved, at man aabner de i begge Døre anbragte 

Ventiler (8 og 9); den nedadtil, nærmest Bunden anbragte Ventil 

(8) findes i den Dør, som vender mod Udleveringsrummet for de 

desinficerede Genstande, de to opadtil beliggende Ventiler (9) vende 

ud til det Lokale, hvor de inficerede Genstande opbevares og ind­

leveres, og Luftstrømmen vil nu gaa fra Udleveringsrummet gennem 

Rulløstenslaget og de desinficerede Genstande ind i Indleverings­

rummet; den Varme, der under Damptilledningen er magasineret i 

Rullestenene, bliver saaledes gjort frugtbringende for Tørringen.

Apparatet opvarmedes under vore Forøg ved Hjælp af en trans­

portabel Dampgryde.

b. Deck's rektangulære 

Desinfektionsapparat 

adskiller sig fra det cirkulære i 

1) Form (s. Fig. 7) og 2) Stør­

relse', det er nemlig 7 Fod 

langt og 4 Fod højt, medens Bre- 

den varierer fra 3,25—5,75 Fod, 

og kan altsaa rumme betydeligt 

mere end hint; det er endvidere 

ikke blot forsynet med en 

Bundslæde af lidt anden Form 

end den cirkulæres, men tillige 

med 3) en under Loftet anbragt 

Slæde, der kan rulles frem og 

tilbage paa Skinner og er be­

stemt til Ophængning af Klæd­

ningsstykker; endvidere var det 

Exemplar, med hvilket vi experi- 

meterede, ikke galvaniseret, men 

4) paa Indsiden bestrøget med 

Mønje, og endeligt 5) lededes 

Dampen til Apparatet fra Vestre 

Hospitals Dampkedel.

Tværsnit gennem Reck’s rektangulære Desinfektionsovn. a. Bundslæde, 
der gaar paa Ruller (b). c. Loftslæde, d. Loftslædens Ruller, e. Damp­
spreder. f. Varmemagasin (Rullesten), g. hvælvet gennemhullet Jernplade. 

hh, Ventiler (til Udstrømning af den fugtige Luft under Tørringen).
i. Damp-Afledningsrør.
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1) omtale først de med den sidst beskrevne

rektangulære Desinfektions  ovn i Vestre Hospital anstillede Forsøg.

Fremgangsmaaden ved Apparatets Benyttelse var i alt Væsen­

ligt den samme, som ovenfor under den cirkulære Ovn beskrevet; 

paa Grund af Ovnens Opstilling og Bundslædens Form nødtes vi 

imidlertid til at foretage Forvarmning og Pakning paa en noget 

afvigende Maade, som kortelig maa omtales:

2) Efter at Damp var ledet gennem den lukkede Ovn, indtil 

Termometret viste 100° (Forvarmning), blev der lukket for Dampen, 

Dorene aabnedes paa Indleveringssiden, og Bundslæden blev trukket 

ud. Medens Dørene vedblivende vare aabne, foret oges nu

3) Pakningen. Denne uheldige Ordning, der medførte en be­

tydelig Afkøling, maatte følges, da Ovnen var anbragt saaledes, at 

Slæden ikke kunde trækkes helt ud i det lille Indleveringsrum. Efter 

at den pakkede Slæde var skudt ind og Dørene lukkede, blev der

4) atter aabnet for Dampen og opvarmet, indtil Termometret 

viste 100°; fra dette Øjeblik regnedes

5) Desinfektionens Begyndelse.

6) Tørringen foretoges som ovenfor beskrevet.

Exempelvis anføres her først et Forsøg in extenso.

Forsøg 7. 23de Februar 1887.

Indhold: Tre Hømadraser, tre Skraapuder, tre Fodpuder, en 

Fjerhovedpude, to Uldtæpperuller (hver dannet af to Uld tæpper), 6 

løst sammenlagte Uldtæpper, tre Hospitalsdragter, 2 Lagener. — 

Endvidere: fem Termometre med tilhørende Prøver af Havejord, 

Hø- og Miltbrandssporer. Alt lejret paa den Fig. 8 fremstillede 

Maade.

Tidsangivelser. Termometre.

Forvarmning .... 15 Min. T. 1 . 103°

Pakning...................... 6 — T. 2 . 103,6°

Opvarmning til 100° . 7 — T. 3 . 103,9°

Desinfektion .... 60 — T. 4 . 102°

Tørring...................... 30 — T. 5 . 104,9°

Mikroorganismerne.

Alle 5 Prøver af B. subtilis og >

alle 5 Prøver af B. anthracis . \ viste ingen Vækst.

samt 3 Prøver af Havejord . .)
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i 2 Havejordsprøver (ved T. 2 og 3) udviklede der sig hen­

holdsvis 3 og 1 Koloni.

De tre Kontrolprøver viste livlig Vækst.

Fig. 8.

Skematisk Fremstilling af Forsøg 7 med Reck’s rektangulære Desinfektions- 
ovn. Tallene betegne Termome'renes Plads samt Gradetallet ved Forsøgets 

Slutning. De hosføjede Mærker angive Vækst (-)-) eller Ikke-Vækst (0) af 

de ved Termometret beliggende Bakterieprøver. Bakteriernes Art betegnes 

ved den Plads, paa hvilken Mærkerne staa, idet de (ligesom i Teksten) 

altid angives i samme Rækkefølge: Jordbaciller, Høbaciller og Miltbrands­
baciller. aa. Tre Sæt Hospitals-Gangklæder, dækkede med et Lagen.

b b. Sammenlagte Uldtæpper. c. Et sammenlagt Lagen.
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Lagenernes Tilstand.

Paa det overiliggende Lagen saas en Del lyse Pletter, frem­

kaldte ved neddryppende Fortætningsvand. Paa det Lagen, som laa 

under Fjerpuden, saas en Del stribeformede Pletter, hvor det havde 

ligget opad Slædens Tremmer.

Tørringen.

Madraserne vare ved Udtagelsen meget klamme, men ikke 

stærkt gennemvædede, og bleve tørre at føle paa efter en halv Snes 

Minuters Henliggen i Luften. — Klædningsstykkerne vaie ligeledes 

meget klamme, men tørredes ved at rystes nogle faa Minuter 

i Luften.

Hovedresultatet af alle otte Forsøg vil fremgaa af efter­

følgende Oversigtstabel, paa hvilken man for hvert Forsøgs Ved­

kommende finder angivet Varigheden af de fem ovennævnte 

Perioder (Forvarmning, Pakning o. s. v.) samt Ovnens omtrentlige 

Indhold, idet

1 Seng = Madras, Skraapude, Fodpude, tre Uldtæpper.

1 Hospitalsdragt — Fruentimmerkjole, Halstørklæde, Uldklokke, 

Benklæder, Særk, Uldtrøje og Strømper.

Ved hvert Forsøg anvendtes 5 Termometre med tilhørende 

Prøver af Havejord, Høbacilsporer og Miltbrandssporer; paa Tabellen 

findes de anvendte Bacillusformers Liv og Død efter Desinfektionen 

angivet for hvert Forsøg, hver Species og hvert Termometer; idet 

de sammenhørende Termometre og Bakterieprøver have samme Tal. 

De fritliggende Termometres Tal ere trykte med fede Typer. 

H- = Vækst, O == ingen Vækst.

Som det fremgaar af Tabellen, blev der i Forsøg l kun an­

vendt én Seng og én Dragt, medens Desinfektionen fortsattes i 1 Time 

— det var nemlig den Indholdsmængde og Tidslængde, som var 

den almindelige, naar Ovnen benyttedes i Hospitalet. Da Resultatet 

af dette Forsøg var fuldt ud tilfredsstillende, og da Konstruktøren 

angav, at Apparatet var beregnet til samtidig Desinfektion af 3 

Senge og 3 Hospitalsdragter, forøgede vi i Forsøg 2 Indholdet til 

omtrent 3 Senge (nøjagtigt 2 Senge 4~ 2 Madraser). Det ligeledes 

fuldt tilfredsstillende Resultat af dette Forsøg bevirkede, at vi i 

Forsøg 3 endog lagde 4 Senges Indhold og 4 Dragter ind i Ovnen 

samt forkortede Tiden til 3/i Time. Atter fuldstændig Sterilisation 

af alle Bakterieprøver! Da vi imidlertid i Forsøg 4 bevarede den



95

O B
B

3
0

3
 

<1
 

3
N

u
m

m
er

.

1 

1 Seng og omtr. 1 Dragt .. 
2 Sng -|- 2 Madr. -|- omt. 1 Dr. 

4 Senge -f- 4 Dragter.........

4 Senge 4" 4 Dragter.........
3 Senge 4~ 3 Dr. + 1  Fjerp. • 

3 Senge 3 Dr. +  1 Fjerp. . 

3 Senge +  3 Dr. -f-1 Fjerp. . 

3 Senge +  3 Dr. -j- 1 Fjerp. .

Desinficerede Genstande.

qjr
 

c
jt

 
o

d
 
o
 

IV
Iin

»
F

o
rv

ar
in

g
.

»—
*
 

t
o
 

■—
* 

M
i
n

P
ak

n
in

g
.

-4
 

--
i 

i3
 

æ
 

n:
 

cc
 

--i
 M

in
.

O
pv

. 
t. 

10
0°

-
 T

im
.

D
es

in
ft

.t
id

.

30
 
M

in
u
te

r.
T

ø
rr

in
g

.

B eB ar
a <r
> □

Jordbaciller. B. subtilis. ' B. anthracis. Termometre.



31

særdeles store Indholdsmængde og yderligere indskrænkede Desinfek- 

tionstiden til kun 1/2 Time, viste Ovnen sig — som det forøvrigt 

var at vente — insufficient, idet tre af Termometrene, der laa hen­

holdsvis i en Madras, en Uldtæpperulle og frit mellem Sengklæderne, 

kun viste 91,7°, 81 0 og 96°.

Vi formindskede altsaa atter Indholdsmængden til »det nor­

male« o: tre Senges Klæder og tre Hospitalsdragter, og føjede hertil 

en Fjerpude, dels fordi Fjerpuder, som bekendt, ere særdeles vanske­

ligt gennemtrængelige for Varmen, dels for Sammenligningens Skyld, 

da Fjerpuder vare anvendte ved Forsøgene i Kommunehospitalet. 

Dette Indhold (3 Senge + 3 Hospitalsdragter -f- 1 Fjerpude) be­

varede vi i alle de resterende 4 Forsøg; de lejredes imidlertid paa 

en lidt forskellig Maade i de forskellige Forsøg, og samtidigt 

varieredes Desinfektionstiden fra 3/< til 5/4 Time. Det viste sig nemlig, 

at i Forsøg 5 og i Forsøg 6 var % Times Ophold i Ovnen ikke 

tilstrækkeligt til at tilintetgjøre de i Dybden af Uldtæpperuller og 

Fjerpuder lejrede Bakterieprøver. Da Desinfektionstiden i Forsøg 7 

forlængedes til 1 Time, havde kun nogle ganske faa Bacilluskim i 

to af Jordprøverne overlevet Opholdet i Ovnen, og efter 4 og 5 Kvar­

ters Desinfektion, som i Forsøg 7 og 8, var det endog lykkedes os 

at dræbe alt Levende paa nær 3 Kolonier i én af Jordprøverne.

Ovnens Desinfektionsevne maa efter disse Forsøg anses for 

tilfredsstillende, idet den i Løbet af 1—F^ Time i Dybden af 

tre Sæt Sengklæder og tre Hospitalsdragter kan tilintetgjøre 

Hø- og Miltbrandsbacilsporer.

Sættes Desinfektionstiden i snævrere Forstand til lidt over 1 

Time, og forudsættes, at der til Tørring medgaar y2 Time (s. ndf.), 

vil der — Pakning o. s. v. iberegnet — kunne antages at medgaa 

omtrent 2 Timer til hver Desinfektionsséance. Der vil altsaa under 

usædvanlige Forhold, f. Ex. under Epidemier, naar Arbejdstiden kan 

sættes til 24 Timer i Døgnet, dagligt kunne desinficeres nogle og tredive 

Sæt Sengklæder samt en hel Del Gangklæder i denne Ovn. Naar 

det drejer sig om mindre modstandskraftige Smitstoffer (f. Ex. 

Koleraspiriller) vil Desinfektionstiden selvfølgeligt knnne forkortes 

ikke lidet, og en yderligere Forkortning vil rimeligvis blive mulig 

ved forbedrede Pakningsmetoder (s. ndf.).

Tørringen. Det simple og billige Tørringsapparat, der lindes 

i den ÆecÆ’ske Ovn, fungerede i det Hele godt; kun i et af de syv 

Forsøg, i hvilke vi foretog Tørring af Tøjet, gik Luftstrømmen 

under hele Tørringsperiodefi- paa Grund af Vindforholdene den om-



vendte Vej af den tilsigtede — altsaa først gennem Tøjerne og 
dernæst gennem Rullestenene, i de seks andre Tilfælde bemærkedes 
intet Saadant. Skulde det vise sig, at en saadan Omvending af 
Luftstrømmen finder forholdsvis hyppigt Sted, vil der imidlertid let 
ved en Forbindelse mellem Udstrømningsventil og Skorsten kunne 
raades Bod herpaa.

Hvad angaar Resultatet af Tørringen i de seks Tilfælde, i 
hvilke Ventileringen gik for sig paa normal Maade, saa viste 
det sig:

at baade Gang- og Sengklæder ved Udtagelsen vare meget 
klamme og vaade at føle paa, men

at de forholdsvis tynde Genstande som Klæder og Tæpper 
hurtigt blive tilstrækkeligt tørre ved at rystes i Luften, saaledes 
som det tilraades i Instruxen, samt

at de mindre omfangsrige Sengklæder som Hoved-, Skraa- 
og Fodpuder ligeledes efter kortere Tid (10—15 Minuters) Hen­
liggen i Luften blive tørre at fole paa, medens Madraserne krævede 
længere Tid for at blive lige saa tørre for Følelsen.

Nøjagtigere Oplysninger om Tørringsgraden give de 28 Vej­
ninger af 14 forskellige Genstande, som udførtes i Forsøg 3 og 4, 
og hvis Resultat findes opført paa de følgende to Tabeller:

(Til Forsøg 3)

Vægt i Gram 
før og efter 

Desinfektionen.

Vægtfor­
skel i Gram

Omtrentlig 
procentisk 

Vægtforskel.

Skraapude a 3320 3450 + 130 henved 4 pCt,

— b 3670 3790 + 120 lidt over 2 —

Fodpude a 1940 2010 + 70 V/2

- b 1870 1920 -|- 50 - 2V2 -

Uldtæppe a 1420 1450 4- 50 — 2 —

b 1400 1450 + 50 - v/2 -

Dragt 5020 3070 50 - p/2 -
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(Til Forsøg 4).

%

Vægt i Gram 

før og efter 

Desinfektionen.

Vægtfor­

skel i Gram

Omtrentlig 

procentisk 

Forhold.

Skraapude a 3350 3400 70 lidt over 2 pCt.

— b 3800 3930 + 130 henved 31/2 —

Fodpude a 2070 2130 + 60 — 3 —

— b 1885 1950 + 65 - 3% -

Uldtæppe a 1440 1490 + 50 - S1/« -

— b 1450 1480 + 30 lidt over 2 —

Dragt 3170 3210 + 40 omtrent 174 —

Ä

Det fremgaar af disse, at Hospitalsdragterne og de mindre 

voluminøse Sengklæder som Regel efter Desinfektionen viste en 

Vægtforøgelse af 2—3V2 pCt. af deres oprindelige Vægt; kun sjæl­

dent sank Vægtforøgelsen til P/2 pCt. eller steg den til 4 pCt. af 

den oprindelige Vægt.

Disse Resultater mad i det Hele siges at være tilfreds­

stillende.

De desinficerede og tørrede Genstandes Tilstand efter Des­

infektionen. Undersøgelsen af de talrige Tøjprøver, som ved flere 

af Forsøgene indlagdes i Ovnen, gav ganske samme Resultat, som 

man havde erholdt ved tidligere Forsøg over Desinfektionens Ind­

virkning paa Tøjer. De fleste hvide Stoffer vare noget gulnede 

— navnlig de uldne; — de aægte farvede Stoffer vare falmede; — 

iøvrigt havde Prøverne aldeles intet lidt, hverken hvad Farve eller 

Konsistens angaar.

Sengklædernes Tilstand var derimod alt andet end tilfredsstillende 

efter Desinfektionen: Madraser og Puder bleve hyppigt stærkt 

skjoldede, medens de øverstliggende og opad Væggen liggende Sager 

bleve stærkt mørkebrunt plettede. De mørkebrune Pletter viste 

sig at skyldes den mønjeholdige Beklædning paa Ovnens Indside, 

hvilken opblødtes af Vanddampene og Fortætningsvandet, som fra 

Loft og Vægge dryppede ned og fremkaldte de mørke Pletter. At 

det virkelig forholdt sig saaledes, blev til Overflod bevist, da Menje-

3
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beklædningen blev afskrabet fra Loftet, og da der under dette var 

anbragt en hvælvet, galvaniseret Metalplade. Ved de Forsøg, som 

bleve anstillede, efter at denne Forandring var foretaget, bleve de 

øverstliggende Genstande ikke plettede som tidligere.

Endnu en Foranstaltning bør der utvivlsomt træffes for at for­

hindre Beskadigelse af de desinficerede Genstande: Bundslæden bør 

forsynes med et Rækværk, der forhindrer, at Sengklæder o. s. v. 

komme i umiddelbar Berøring med Ovnens Vægge, ad hvilke For­

tætningsvandet jo driver ned i stor Mængde. Samtidigt vil et 

saadant Kækværk, der naturligvis bør kunne »slaas ned« paa en 

eller flere Sider, i høj Grad lette Pakningen.

Naar de to nævnte Forandringer foretages — Galvanisering og 

Omdannelse af Slæden — vil der utvivlsomt ikke være nogen 

væsenlig Beskadigelse af de desinficerede Sager at frygte. Smig, 

de efterfølgende Forsøg med den cirkulære Model.

Reck's cirkulære Desinfektionsovn

er ikke blot forskellig fra den rektangulære i Form, Størrelse og 

Udstyrelse — saaledes som ovenfor nærmere er beskrevet — men 

den blev i vore Forsøg tillige opvarmet paa en anden Maade 

end den store JRecÆ’ske Ovn. Dampen lededes nemlig ind i Cy­

linderen fra en transportabel Dampgryde med automatisk Vand­

forsyning.

Vi anstillede med dette Apparat fire Forsøg; under Indtrykket 

af de Resultater, som vi havde opnaaet med den rektangulære Ovn, 

begyndte vi med en Desinfektionstid af P/4 Time (nøjagtigere 71 

Minuter); da alle Bakterieprøverne bleve dræbte i dette Forsog 

(Nr. 1), blev Desinfektionstiden i de følgende tre Forsøg forkortet 

til henholdsvis 60, 45 og 30 Minuter.

I Forsøg 1 blev Udstrømningsaabningen for Dampen en kort 

Tid forsnevret noget ved Indskydning af et lille Jernrør; iøvrigt var 

Forsøgsanordningen i alle fire Forsøg ganske den samme, nemlig 

ølgende:
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F i g . 9 .

S k e m a t i s k  F r e m s t i l l i n g  a f F o r s ø g  

2  m e d  Reck’s c i r k u l æ r e D e s i n f e k -

F ø r h v e r t F o r s ø g  b l e  p D a m p e n  

l e d e t i n d  i  A p p a r a t e t s a a  l æ n g e  ( 2 5  

— 4 0  M i n u t e r ) , i n d t i l d e n  i k r a f t i g  

S t r a a l e s t o d  u d a f U d s t r ø m n i n g s -  

a a b n i n g e n ; m e d e n s d e n n e  »fugtige 

Forvarmning«. a f h e l e A p p a r a t e t  

g i k  f o r s i g , b e f a n d t S l æ d e n  s i g  

udenfor C y l i n d e r e n .

P a a S l æ d e n a n b r a g t e s : 1 H ø ­

m a d r a s , 3  s m a a  K r ø l h a a r s m a d r a s e r  

a f  s a m m e  S l a g s  s o m  d e , d e r  a n v e n d t e s  

v e d  F o r s ø g e n e  i  K o m m u n e h o s p i t a l e t ) ,  

1 S k r a ä p u d e , 1 F o d p u d e , 1 H o v e d ­

p u d e , 3  U l d t æ p p e r . —  I  M a d r a s e n ,  

i e n  a f  d e  s m a a  K r ø l h a a r s m a d r a s e r ,  

i H o v e d p u d e n  s a m t i e n  a f d e t o  

U l d t æ p p e r  d a n n e t R u l l e  v a r  a n b r a g t  

e t M a x i m u m s t e r m o m e t e r . V e d  h v e r t  

a f  d e  4  T e r m o m e t r e  l a a  e n  P a k k e  m e d  

H a v e j o r d , H ø b a c i l l e r  o g  M i l t b r a n d s ­

s p o r e r . E n d v i d e r e  l a g d e s  v e d  h v e r t  

F o r s ø g  e t P a r  Kontalcttermometre 

i n d  i A p p a r a t e t ; e t a f d i s s e v a r  

a l t i d  a n b r a g t i e t  s a m m e n r u l l e t  U l d ­

t æ p p e  v e d  S i d e n  a f e n  femte B a k ­

t e r i e p a k k e  ( m æ r k e t  A  p a a  T a b e l l e n ) :  

o v e r  d e t H e l e b l e v  d e r u d b r e d t e t  

S t y k k e  L æ r r e d .

N a a r  P a k n i n g e n  s a a l e d e s  v a r  t i l ­

e n d e b r a g t o g  F o r v a r m n i n g e n  a f  d e n  

t o m m e  O v n  f o r e t a g e t , b l e v  D a m p -  

t i l l e d n i n g e n  s t a n s e t , D ø r e n  a a b n e t ,  

S l æ d e n  m e d  S e n g k l æ d e r n e  r u l l e t i n d ,  

o g , e f t e r  a t D ø r e n  a t t e r  v a r  l u k k e t ,  

aabnedes Ventilerne (8 F i g .  6 ) ; p a a

t i o n s o v n .

T a l l e n e  m e d  d e  h o s s t a a e n d e - f - o g  O  

h a v e  s a m m e  B e t y d n i n g  s o m  p a a  F i g . d e n n e  M a a d e b l e v S l æ d e n t i l l i g e —  

8 . —  A  o g  B  e l e k t r i s k e  T e r m o m e t r e , m e d d e n s I n d h o l d  forvarmet v e d  

aa. s m a a  K r ø l h a a r s m a d r a s e r .  H j æ l p a f d e n j s t e n e n e m a g a ­

s i n e r e d e  V a r m e . D e n n e  »tørre Forvarmning« v a r e d e  5 — 1 4  M i n u t e r  

( s e  T a b e l l e n ) . N u  l u k k e d e s  V e n t i l e r n e  a t t e r , o g  D a m p e n  l e d e d e s  

p a a n y  i g e n n e m ,  i n d t i l  T e r m o m e t r e t ( . 9  F i g . v i s t e  o m t r e n t  9 8 , 5 ° ; f r a  

3 *
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d e t t e  T i d s p u n k t  a f  r e g n e d e s  D e s i n f e k t i o n e n s  B e g y n d e l s e ,  o g  e f t e r  

h e n h o l d s v i s  7 1 ,  6 0 ,  4 5  o g  3 0  M i n u t e r  s t a n s e d e s  D a m p t i l l e d n i n g e n ;  

V e n t i l e r n e  a a b n e d e s ,  o g  I n d h o l d e t  t ø r r e d e s  i  L ø b e t  a f  2 0  M i n u t e r .

E x e m p e l v i s  m e d d e l e s  h e r  e t  F o r s ø g  i n  e x t e n s o .

Forsøg 12 ( s m i g .  F i g .  9 ) .

I  O v n e n  a n b r a g t e s  d e  o v e n f o r  n æ v n t e  S e n g k l æ d e r ,  T e r m o m e t r e

e t c . ;  d e t  e l e k t r i s k e  T e r m o m e t e r  A l a a  i e t  s a m m e n r u l l e t  U l d t æ p p e ,

d e t  e l e k t r i s k e  T e r m o m e t e r  B  i  e n a f  t o U l d t æ p p e r  d a n n e t  R u l l e .

Tidsangivelser. Udv. Term, og elektriske Term.

O p f y r i n g s t i d  . . . .  7 0  M i n . K l . 2 3 5 a a b n e d e s  f o r  D a m p e n

O p v a r m n i n g  a f  O v n e n  . 3 5  — — 2  4 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5 °

D a m p u d v i k l ,  i  T i m e n  .  5 7 , 4 P d . — 2 5 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 6 °

K u l f o r b r u g  i  T i m e n  .  2 0  — — 2 5  3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 6 °

— 25 4
. . . . . .  9 8 o

T ø r  F o r v a r m n i n g  a f  T ø j — 2 ö 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 °

o g  S l æ d e  . . . .  7  M i n . —
3 i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9  V 2 0

O p v a r m n i n g  t i l  c .  9 9 °  2 5  — — 3 2 . E L  T .  A  r i n g e r

D e s i n f e k t i o n  . . . .  6 0  — — 3 é . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 9 3 / 4 °

T ø r r i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0  — — 3 s . E l .  T .  B  r i n g e r

— 4  l u k k e s  f o r  D a m p e n .

T e r m o m e t r e n e  v i s t e  e f t e r
D e  e l e k t r K l o k k e r  s æ t t e s  a t t e r

U d t a g e l s e n .
i  G a n g .

T .  1  . . 1 0 0 , 9 ° K l . 4 2 . . 9 7 °

T .  2  . . 1 0 3 , 6 ° —
4 3 . . 9 2 °  A  s t a n s e r

T .  3  . . 1 0 1 , 5 ° —
4 4 . . 8 9 °

T .  4  . . 1 0 3 , 3 ° —
4 5 . . 8 6 °

4 7 . . 8 1 0  B  s t a n s e r

— 4 1 3 . . . 7 2 °

— 4 1 8 . . 6 3 °

Mikroorganismerne.

A l l e  5  P r ø v e r  a f  B .  s u b t i l i s  o g

a l l e  5  P r ø v e r  a f  B .  a n t h r a c i s  v i s t e  i k k e  S p o r  a f  V æ k s t .

A l l e  5  J o r d p r ø v e r  v i s t e  d e r i m o d  V æ k s t ,  d o g  k u n  en enkelt 

e l l e r  ganske faa, s e n t  ( o :  e f t e r  d e n  4 d e  D a g )  u d v i k l e d e  K o l o n i e r .



3
7

T erm o m etre .

1
O

o
 

w
 

o
 

o

-rf< 
tO
 

C
M

O
 

O
 

O
 

o

K

103,5°

101,5° 

102°

105,3°

(N

103,8°

103,6°

100,9°

100,9°

104,3°

100,9°

100,5°

100,7°

M iltbrandsb .

o
 

o
 

o
 

o

o
 

©
 
o
 

o

t
o

o
 

o
 

o
 

o

C
M

o
 

o
 

o
 

o

v
—

o
 

o
 

o
 

o

H ø b acil. 

___________

<
!

o
 

o
 
c
 

o

■«#
o
 

o
 

o
 

c

t
o

o
 

o
 

o
 

o

(N
o
 

o
 

o
 

o

o
 

o
 

o
 

o

H avejord .

c
O
 

+
 
+

 
+

-tf
O

4
-
O

-
I
-

t
o

°
 

®
 
+

 
+

<
N

O
 
+

 
o
 
+

_ °
 

-F
 
+

 
+

D e  desin ficerede  Gen­

s tan d e  vare  i alle  4 F o r ­

søg  de sam m e, n e m lig :

1 s to r  H ø m ad r., 1 Skraap . ■

3 sm aa  K rø lh aarsm ad ras .

1 F o d p u d e ,  3 H o v ed p u d er

3 U ld tæ p p er ....................

•S
n

u
jø

j^

20 Min.

20 —

20 —

0 -

•?
S

U
O

p
3

9
J
U

 IS
9
Q

71 M in.

60 —

45 -
30 —

’o
7

i8
6
 

IH
 

‘A
d

o

35 M in.

25 -
27 -
25 —

•å
a
ia

a
iJ

B
A

jo
j

8 Min.

7 -
14 —

5 —

•jø
tu

m
n

tø
 

i

I

I I

I I I

IV



38A

K o n t r o lp r ø v e r n e  a f B . s u b t i l i s o g  a n th r a c is v i s te l i v l i g  V æ k s t .

Tørring. D e t o v e r l i g g e n d e L a g e n v a r g a n s k e t o r t v e d U d ­

t a g e l s e n , d e  s a m m e n r u l l e d e  U ld tæ p p e r v a r e t e m m e l ig  f u g t ig e , m e n  

b le v e , e f t e r  a t  v æ r e  o p r u l l e d e  o g  r y s te d e  l i d t i L u f t e n , h u r t i g t t ø r r e .  

D e  ø v e r s t l i g g e n d e  G e n s ta n d e s  o p a d v e n d e n d e f r i e  F la d e r v a r e  t o r r e ;  

d e r im o d  v a r e  a l l e  S a g e r n e  r e t f u g t ig e a t f ø l e p a a o v e r a l t , h v o r  d e  

h a v d e  l i g g e t opad hverandre i s tø r r e  U d s t r æ k n in g ; d e b le v e im id ­

l e r t id  e f t e r k o r t T id s H e n l ig g e n  i L u f t e n  t o n e  a t f ø l e p a a .

De desinficerede Sagers Tilstand efter Udtagelsen.

D e t  o v e r  G e n s ta n d e n e  u d b r e d te  S ty k k e  L in n e d  f r e m b ø d  e n d e l  l y s g u le  

S k jo ld e r  ( F o r ta i tn in g s v a n d e t) . —  S e n g k læ d e r n e  h a v d e  a ld e le s  i n t e t  l i d t .

H o v e d r e s u l t a t e r n e  a f ’  a l l e  f i r e  F o r s ø g  v i l l e  f r e r n g a a  a f  h o s f ø j e d e  T a b e l .

D e t v i s t e s ig  a l t s a a , a t Jordprøverne k u n  h o ld t s ig  s t e r i le  i  

F o r s ø g  1 , d a D e s in f e k t io n e n  v a r e d e 7 1 M in u te r , m e d e n s d e t i d e  

t r e a n d r e F o r s ø g i k k e l y k k e d e s a t d r æ b e alle B a c i l l u s s p o r e r n e i  

J o r d e n ; d e t m a a  d o g  f r e m h æ v e s , a t k u n meget jaa S p o r e r o v e r ­

l e v e d e D e s in f e k t io n e n  i F o r s ø g  2 — 4 . D a  s a m t id ig t a l l e  4 0  P r ø v e r  

a f H ø - o g M il tb r a n d s p o r e r v a r e d r æ b te —  i F o r s ø g  4 v a r d e t t e  

a l l e r e d e s k e t e f t e r e n  D e s in f e k t io n s t id  a f ] / a  T im e —  s a a  m a a  Ap­

paratus desinficerende Evne anses for tilfredsstillende.

H v a d  d e r o v e n f o r m e d d e l te s o m  Konserveringen o g  Tørringen 

a f S e n g k læ d e r n e i F o r s ø g 2 g jæ ld e r o g s a a f o r d e a n d r e F o r s ø g .  

D e t m a a  u d t r y k k e l ig  f r e m h æ v e s , a t d e t t e  kun gælder fordeExem- 

plarer af Ovnen, der s a a l e d e s s o m  d e t a f o s b e n y t t e d e  ere galva­

niserede, o g  h v i s S læ d e  e r f o r s y n e t m e d  Rækværk; d e  æ ld r e  E x e m -  

p la r e r a f O v n e n , d e r i n d v e n d ig t e r e b e m a le d e m e d M ø n je , m a a  

a n ta g e s  a t f r e m b y d e  g a n s k e  d e  s a m m e U le m p e r s o m  d e n r e k t a n g u ­

læ r e  O v n  ( s . o v f . S . 1 1 1 4 ) i d e n s o p r in d e l ig e  S k ik k e ls e .

D e s in f e k t io n s t id e n  v i l f o r d e n n e  O v n s  V e d k o m m e n d e  s e lv f ø lg e l ig t  

k u n n e f o r k o r te s e n D e l , n a a r O p v a r m n in g e n  s k e r , i k k e v e d H jæ lp  

a f  d e n  t r a n s p o r t a b le  D a m p g r y d e , m e n  s a a le d e s  s o m  v e d  d e n  r e k t a n g u ­

læ r e  M o d e l —  a l t s a a  v e d  D a m p ti l l e d n in g  f r a  e n  a lm in d e l ig  D a m p k e d e l .

I V . Desinfektion ved staaende Vanddamp under Tryk. 

Ø r e s u n d s h o s p i t a le t s D e s in f e k t io n s o v n (Geneste, Herscher & Go.s 

Model; » ty p e p o u r h ö p i t a l« ) .

A p p a r a t e t ( s m ig . F ig . 1 0 o g 1 1 s a m t d e d e r t i l f ø j e d e B e ­

s k r iv e l s e r ) b e s ta a r a f e n l i g g e n d e cylindrisk Desinfektionskasse 

a f 1 .3 0 M e te r s D ia m e te r , f o r a r b e jd e t a f 6 M m . t y k k e  J e r n p la d e r ,  

o m g iv e t a f e t v a r m e is o l e r e n d e  L a g ; v e d  d e n s t o  E n d e r e r d e r a n ­

b r a g t e t P a r 7 M m . t y k k e  Jerndøre, d e r k u n n e  l u k k e s lufttæt v e d  

H jæ lp a f 1 0 J e r n b o l t e . D a h v e r a f D ø r e n e b æ r e s a f e t s tæ r k t
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Afledning af Fortætningsvandet henholdsvis fra Varmerørenes og fra Cylinderens Indre.
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Hjul, der løber paa en halvkredsforrnet Skinne, kunne de let aabnes 

og lukkes, trods deres betydelige Vægt.

Indeni Cylinderen findes anbragt to Varmer ørsystemer, hvert 

dannet af 11 Jernrør, det ene anbragt foroven, det andet forneden 

tæt op til Cylinderens Væg; de staa i Forbindelse med hinanden 

ved to Kobberrør. Endvidere findes indeni Cylinderen en Vogn,

Fig. 11.

Tværsnit af Geneste, Herscher fy Co .s Ovn. Indeni Cylinderen ses Vognen med 

to Hjul og de indvendige Skinner i Tværsnit, endvidere opad- og nedadtil 

nær Væggen de to Varmerørssystemer; tilvenstre nær Væggen den af en 

Skærm dækkede Dampspreder. — Udenfor Cylinderen tilvenstre ses det ene 
af de to Damptilledningsrør med tilhørende Manometer og Hane. Det ned­

stigende, snævrere Rør med den mindre Hane er et af de to, der aflede 

Fortætnings vandet.

bygget af lakerede Jernstænger, der danne dens Side- og Endeflader, 

medens Bunden"dannes af et galvaniseret Jerntraadnet. Ved et System 

af Træstænger, der i tre forskellige Højder forløbe fra Vognens For­

til dens Bagende, er Vognen inddelt paa en saadan Maade, at f. Ex. 

Madraser kunne stilles paa Højkant mellem Træstængerne, medens andre 

mindre Genstande kunne lægges hen over de i samme Højde forløbende 

Træstænger, som paa en Hylde (smig. Fig. 12). Vognen kan køres 

frem og tilbage paa Skinner, der ere fastnaglede til Cylinderens 

Sidevæg og fortsætter sig i et Skinnesystem udenfor Cylinderen; 

i saa stor Afstand fra denne at Dørene frit kunne aabnes, findes der 

nemlig saavel paa Indleverings- som paa Udleveringssiden anbragt 

Skinner i samme Højde som de, der findes indeni Cylinderen; For­

bindelsen mellem disse to Afsnit af Vognskinnerne tilvejebringes 

ved et Skinneapparat, der ved Hængsler ere forbundne med de ydre 

Skinner, og som, naar Døren er aabnet, lægges om og udfylder 

Mellemrummet mellem disse og Cylinderskinnerne (s. Fig. 10).
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Det Rør, der fra Dampkedlen fører Dampen til Apparatet, 

deler sig i Nærheden af Cylinderen i to Grene, hver forsynet med 

Dampliane og Manometer; den ene Gren fortsætter sig i et Kobber­

rør, der forløber langs Cylinderens Indside, er dækket af en Skærm 

og forsynet med talrige fine Huller; gennem den kan altsaa Cylin­

derens Hulhed fyldes med Damp; den anden Gren fortsætter sig’ 

i Varmerørssystemerne. Damptilledningen til Varmerørene, der skulle 

gjøre Tjeneste saavel ved Forvarmningen af Ovnen som under 

selve Desinfektionen og Tørringen af de desinficerede Genstande, 

kan altsaa finde Sted uafhængigt af Damptilledningen til Cylinderen. 

Umiddelbart førend den til Cylinderens Hulhed førende Damprørs- 

gren træder ind gennem Cylinderens Væg, afgiver den — opad — 

et Siderør med stor Lysning; det er forsynet med en Ventil-Hane 

og tjener til at lade Dampen slippe ud af Cylinderen paa de for­

skellige Stadier af Desinfektionsprocessen; vi betegne det som 

Dampafledningsrøret. Cylinderen er endvidere forsynet med en 

Luftudblæsningshane, som kommunicerer med Ovnens Indre gennem 

et vidt Jernrør, der gaar ned til Cylinderens laveste Parti.

To med Haner forsynede Rør tjener til Bortledning af For­

tætning sv andet henholdsvis fra Cylinderen og Varmerørssystemernes 

Indre.

Desinfektionen foregaar paa følgende Maade:

Cylinderen opvarmes i nogen Tid ved Hjælp af Varmerørene, 

som modtage Damp under hele Desinfektionen og Eftertørringen, og 

som, naar Ovnen er i stadig Virksomhed, ere i Forbindelse med 

Dampkedlen fra det Øjeblik, da Apparatet om Morgenen tages i 

Biug, og indtil Dagens Arbejde er endt. Temperaturen i Varme­

rørene holdes i Almindelighed paa 135—140°, men de ere saaledes 

byggede, at de kunne taale et langt stærkere Damptryk end det, 

der svarer til den angivne Varmegrad.

Naar Cylinderen er varm, aabnes en af Dørene, de ydre 

Skinner sættes i Forbindelse med de indre, Vognen køres ud, pakkes 

og køres tilbage, Døren lukkes og skrues damptæt til. Nu aabnes 

Luftudblæsningshanen, og man lader Dampen strømme ind i Cylin­

deren. Dampen jager Luften ud, og naar man kan føle, at der kun 

strømmer fugtig hed Damp ud af den aabne Luftudblæssningsventil, 

lukker man den atter; Manometret paa Damptilledningsrøret begynder 

at stige. Naar Manometret viser mellem x/2 og 7/io Kilograms 

Tryk, begynder Desinfektionen, som varer 20 Minuter. I Løbet af 

denne Tid skal man foretage 1 eller rigtigere 2 Udblæsninger med 

5 Minuters Mellemrum; dette sker veel at lukke Hanen paa Damp-
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tilled n in g srø re t, h v o re fte r L u ftu d b læ sn in g sv en tile il o g  D am p afled n in g s­

rø re t aab n es . S aasn a rt M an o m etre t e r g aae t n ed til O , lu k k es D am p -  

a fled n in g srø re t; m an s lip p e r a tte r n y D am p in d i C y lin d e ren , o g e t  

Ø jeb lik e fte r , n aa r  d e r  ig en  s trø m m er ren  D am p  u d  a f  L u ftu d b læ sn in g s ­

v en tilen , lu k k es d en n e .

E fte r en d t D esin fek tio n k an d e d es in fice red e  G en stan d e tø rre s i 

C y lin d e ren , id e t m an aab n e r d en en e D ø r (d en so m  v en d e r m o d  

K u m m et fo r d e d es in fice red e G en stan d e ) p aa K lem o g lad e r d en  

s taa saa led es i 1 5 — 2 0 M in u te r , m ed en s V arm erø rsy s tem ern e jo  

v ed b liv en d e o p h ed es .

F Jn u d fø rlig e re B esk riv e lse a f  A p p ara te r o g d e ts B ru g k an f in d es  

i d en a f F irm ae t Geneste, Herscher & Co. u d g iv n e P iece Matériel, 

de Désinfection. P aris 1 8 8 7 .

Geneste, Herscher & Co.’s O v n e r —  m irab ile d ic tu ! —  d e t  

en es te a f d e sek s A p p ara te r, h v is D esin fek tio n sev n e tid lig e re e r  

b lev en u n d e rsø g t: Grancher & Gariel1) i P aris o g Vinat/2) i 

L y o n h av e p rø v e t d en o g o ffen tlig g jo rt d e re s F o rsø g sre su lta te r. V i 

h aab e im id le rtid , a t v o re n ed en fo r m ed d e lte F o rsø g a llig ev e l 

ik k e v ille v æ re u d en V æ rd i; d e ls e r d e re s A n ta l (1 4 ) n em lig fo r­

h o ld sv is s to rt i S am m en lig n in g m ed A n ta lle t' a f d e tid lig e re m o d -  

d e lte b ak te rio lo g isk e F o rsø g fra P aris o g L y o n ; d e ls g iv e d e m ere  

d e ta ille red e  O p ly sn in g o m  O v n en s V irk eev n e en d d e fran sk e  F o rsk ere s . 

V ed v o re F o rsø g b lev Geneste, Herscher & Co.s O v n n em lig sa t p aa  

en ik k e lid e t strængere Prøve en d tid lig ere : F o r d e t fø is te lag d e  

v i P rø v e r p aa flere fo rsk e llig e Steder i O v n en , fo r d e t an d e t v a re  

v o re B ak te riep rø v e r tild e ls an b rag te i Uldtæpperuller, d e r e re v an ­

sk e lig e re g en n em træ n g elig e fo r D am p en en d d e M ad rase r, so m  

F ran sk n iæ n d en e s tad ig t b en y tted e v ed d e re s F o rsø g ; en d e lig a rb e j­

d ed e v i m ed fuldt e lle r i h v e rt T ilfæ ld e stærkt p ak k e t O v n , m ed en s  

f . E x . Grancher v ed s in e F o rsø g k u n an b rag te én  M ad ras i V o g n en . 

A f d isse  G ru n d e g iv e v o re F o rsø g en fy ld ig e re F o re stillin g , en d m an  

h id in d til h a r h av t, o m O v n en s P ræ sta tio n er —  lig e so m d e o g saa  

lad e S y stem e ts M an g ler e lle r re tte re B eg ræ n sn in g træ d e s tæ r­

k e re frem .

V ed a lle F o rsø g en e an v en d te s 4 M ax im u m ste rm o m e tre ; v ed

x ) R ecu eil d es trav au x d u  co m itéco n sn lta tif d ’h y g ién e p u b liq u e d e F ran ce  

e t d es A cte s d e 1’A d m in is tra tio n san ita ire t. X V . 1 8 8 5 . S . 9 0 ff . o g  

R ev n e d ’h y g ién e 1 8 8 6 . S . 1 8 2 .

Vinay: d e la v a leu r p ra tiq u e d es é tu v es å d és in fec tio n . L y o n m éd ica l 

1 8 8 6 . S . 5 4 5 .
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Fig 12.

Skematisk Fremstilling af Forsøg 1 med Geneste, Herscher fy Co.s Desinfek- 
tionsovn. Fire Maciraser ere stillede paa Højkant mellem Træstængerne; 

den øverste Række af disse er tillige benyttet som Hylde og bærer en 
Uldtæpperulle og en Fjerhovedpude. Tal og Mærker have samme Betyd­

ning som i Fig. 8 og 9; dog maa bemærkes, at der i dette Forsøg be­
nyttedes fire Bakterieprøver i Stedet for, som sædvanlig, tre; Mærkerne an­

give deren Forhold efter Saaningen i følgende Orden: Havejord, rendyrket 

Jordbacil, Høbacil, MiltbratfdsbaciL
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hvert af disse var anbragt 3 eller 4 Bakterieprøver; disse vare i 

Forsøg 1 —  6 foruden 1) Havejord og Silketraade med 2) Bac. sub­
tilis og 3) Bac. anthracis tillige Silketraade med 4) den mest sejg- 
livede Bacillusform, der fandtes i vore Jordprøver — en Form, der 

og’saa makroskopisk var let at skelne fra de to andre ovennævnte 
Bacillusarter. I de øvrige Forsøg benyttedes kun Havejord, Bac. 
subtilis og Bac. anthracis.

Forsøg 1. (s. Fig. 12).

Vognens Indhold: Fire Madraser stillede paa Højkant; i to af 
disse, nærved den opadvendende Siderand var anbragt et Maxim  mus- 

termometer (Nr. 1 og 2) med 4 Bakterieprøver; ovenpaa Madrasen 
en Fjerpude, hvori T. 3, — samt en af to Uldtæpper dannet Rulle, 

hvori T. 4. Ved hvert af disse fandtes 4 Bakterieprøver.
Vi fulgte ved Desinfektionen nøjagtigt Fabrikantens Instrux, 

idet vi desinficerede i 15 Minuter, i Løbet af hvilken Tid der fore­

toges én Luftudblæsning. Endeligt blev der anvendt 20 Minuter 
til Tørring af Tøjet.

Resultatet var (s. Fig. 12):

T.

• 1 '"S
T ’S • "p
O -g cö

c? T5 c® S> 2=)
O Q IZJ

M M S

1 . • 108,2° 0 0 0 0
T. 2 . . 106,4° 0 0 0 0
T. 3 . . 108° +x)0 0 0
T. 4 . . 107° +2)++ 0

Forsøg 2.

Da det i ,forrige Forsøg ikke var lykkedes at dræbe de Bak­
terier, som vare lejrede i Uldtæpperullen, forlængede vi nu Des­
infektionstiden til 25 Minuter, medens Indhold og Ordning iøvrigt 
var ganske som i Forsøg 1.

Resultat:

T. 1 . . 112,5° i
U. 2 . . 113,3°( Alle 16 Bakterieprøver
V. 3 . . 114,8°? dræbte.

W. 4 . . 113,2° ■

*) Én Koloni. 2) Særdeles mange Kolonier.
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Forsøg 3.

Ved dette og de følgende Forsøg vare Vægtene paa begge 

Sikkerhedsventiler noget større end i Forsøg 1 og 2; selve Des- 

infektionsrummets Ventilvægt var forøget med 500 Gram.

Indholdet ganske som i Forsøg 1 og 2, kun med den Forskel, 

at der desuden ovenpaa Madraserne var henlagt en sammen­

rullet Hospitalsdragt (bestaaende af Uldbenklæder, Uldstrømper, 

Skjorte, Trøje), og at det ene Termometer var anbragt inde i denne 

i Stedet for i en Madras.

Desinfektionens Varighed var 15 Minuter, og der foretoges én 

Luftudblæsning:

Resultatet var:

T. 1 (i Fjerpude) . .

U. 2 (i Madras) . .

V. 3 (i Hospitalsdragt

T. 4 (i Uldtæpperulle)

. 107,5° .
. 108,5° (

UQo / Alle 15 Bakterieprøver dræbte.

. 104,80 1

Forsøg 4.

Ved dette Forsøg benyttedes atter: Fire Madraser, en af to 

Uldtæpper dannet Rulle samt en Hovedpude; denne Gang var Puden 

imidlertid rullet og surret fast op om det ene Termometer; et 

andet Termometer lagdes frit paa den øverste Række Stænger, det 

tredje og fjerde henholdsvis i en Madras og i Tæpperullen.

Desinfektionens Varighed forlængedes denne Gang til 20 Mi­

nuter (med én Luftudblæsning); dog var Resultatet ikke saa til­

fredsstillende som i forrige Forsøg, idet tre af de fire i Uldtæpperne 

indsvøbte Bakterieprøver (Jord- og Høloacillerne) forbleve i Live; 

det hosliggende Termometer viste 110,8°. — Alle de andre 13 Bak­

terieprøver vare dræbte, saavel de fritliggende (113°) som de i 

Fjerpuden (110,3°) og Madrasen (110°).

Forsøg 5

gav derimod Resultater, som Intet lode tilbage at ønske.

Der blev denne Gang i Apparatet kun anbragt 3 Madrasør; 

i det fjerde lodrette Rum lagdes en Fjerdyne og i denne et Ter­

mometer; et andet Termometer rulledes omhyggeligt ind i en 

Kerseys Frakke; det tredje og fjerde Termometer anbragtes der­

imod fritliggende, det ene nær ved Ovnens Loft, det andet nær 

dens Bund for derved at skaffe Oplysning om Varmefordelingen i 

Ovnen.
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Desinfektionens Varighed var’i dette Forsøg 20 Minuter (med 

én Luftudblæsning) og gav folgende Resultat:

T. 1 (i Fjerdyne) . . 111,3° l

t ' 3 (ved'Loft) •' •' ' 115,3» I '6 Bal!teriePrøver dræbte-

T. 4 (ved Bund) . . 115,5°’

Fig. 13.

Skematisk Fremstilling af Forsøgene Nr. 6, 7 og 8 med Geneste, Herscher fy 

Co.s Ovn. Ved alle tre Forsøg indeholdt Vognen fire paa Højkant stillede 

Madraser, to Fjerhovedpuder og to Uldtæpperuller. Tal og Tegn have 
samme Betydning som paa Fig. 8, 9 og 12. De Tal og Mærker, der til­

høre Forsøg 6 staa overalt i øverste Linie, de der tilhøre Forsøg 7 og 8 
overalt i henholdsvis mellemste og nederste Linie. Vognens Jerndele ere an­

givne med Skraffering; de atten hvide Cirkelflader angive Beliggenheden 

af Træstængernes Endeflader (smig. Fig. 12).
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Forsøg 6.

Indhold: Fire Madraser, anbragte paa Højkant som i Forsøg 

1—4, endvidere to Fjerpuder, anbragte lodret ovenover hinanden, den 

ene nær ved Bunden, den anden nær ved Loftet; endeligt et Par 

Uldlæpperuller, anbragte paa lignende Maade lodret ovenover hin­

anden (s. Fig. 13, i hvilken Resultaterne af Forsøg 6, 7 og 8 findes 

indskrevne). De 4 Termometre med tilhørende Bakterieprøver an­

bragtes i Puderne og Tæpperne. — Ved denne Ordning opnaaedes 

to Ting:

1) fik man Oplysning om Varmefordelingen i Apparatet.

2) skærpedes Prøven, idet Uldtæpperne ere langt vanskeligere 

Objekter for Varmeindtrængningen end Madraser, og fordi det 

— som Erfaringen lærte — ofte er lettere at drive Varmen tilvejrs 

i de øverste end i de dybeste Afsnit af Ovnen.

Dette Forsøg, der varede 15 Minuter med én Luftudblæs­

ning, gav kun et meget utilfredsstillende Resultat, idet, som 

det fremgaar af Fig. 13, de to øverste Termometre vel naaede 

Varmegraderne 105,8° og 113,3°, men de to nederste viste 

de forbausende lave Tal: 94,7° og 88,5 °, og hvad Mikroorga­

nismerne angaar, havde ikke blot alle de ved de to sidst nævnte 

Termometre lejrede Bakterieprøver overlevet Desinfektionen, men af 

de nærmest Loftet liggende Bakterieprøver vare to Havejordsprøver 

og en Silketraad med Høbaciller ikike bievne steriliserede.

Vi vidste med Bestemthed, at der ved Behandlingen af Appa­

ratet ingen væsenlig Fejl var begaaet, men at alle 5 Haner under 

hele Forsøget vare bievne passede og benyttede med største Præci­

sion. Aarsagen til Resultatet kunde fornuftigvis kun søges i en 

mangelfuld Luftudblæsning, navnlig af Apparatus dybe Afsnit, og 

denne Antagelse bestyrkedes derved, at ogsaa flere af Bakterieprøverne 

ved det Termometer, der havde naat 113°, havde overlevet Des­

infektionen.

Forsøg 7.

Indholdet og dets Ordning var ganske den samme som i forrige 

Forsøg’, men Desinfektionstiden forlængedes til 20 Minuter. Resul­

tatet var ulige bedre end i Forsøg 6, nemlig (s. Fig. 13):

T. 2 . . 100° +00
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T .  3  . . 1 1 4 °  0  0  0

T .  4  . . 1 0 1 , 5 °  +  +  +

a l t s a a  b a a d e  h ø j e r e  V a r m e g r a d e r  o g  T i l i n t e t g j ø r e l s e  a f  f l e r e  B a k t e r i e ­

p r ø v e r .  I m i d l e r t i d  g e n f a n d t  m a n  h e r  d e n  k e n d e l i g t  l a v e r e  T e m p e ­

r a t u r  n æ r  B u n d e n ,  o g  s k ø n t  d e n  v a r  n a a t  o p  t i l  1 0 0 °  o g  1 0 1  ° ,  h a v d e  

b a a d e  J o r d -  o g  H ø b a c i l l e r  i  U l d t æ p p e r u l l e n  o v e r l e v e t  D e s i n f e k t i o n e n .

I  d e t  f ø l g e n d e  F o r s ø g  g i k  v i  d a  o v e r  t i l  a t  p r ø v e ,  o m  v i  i k k e  

ved to Luftudblæsninger s k u l d e  k u n n e  n a a  M a a l e t .

Forsøg 8.

I n d h o l d e t  d g  d e t s  O r d n i n g  v a r  g a n s k e  d e n  s a m m e  s o m  i  d e  

t o  f o r e g a a e n d e  F o r s ø g ,  D e s i n f e k t i o n e n  v a r e d e  l i g e s o m  i  F o r s ø g  7  tyve 

Minuter, m e n  i  L ø b e t  a f  d e n n e  T i d  f o r e t o g e s  to Udblæsninger med 

5 Minuters Mellemrum. S o m  F i g .  1 3  v i s e r ,  n a a e d e s  d e n n e  G a n g  

f ø l g e n d e  V a r m e g r a d e r :  1 1 3 ° — 1 0 5 ° — 1 1 4 , 2 ° — 1 0 5 , 2 ° ,  o g  alle 12 

Bakterieprøver ( i n k l .  a l l e  J o r d b a c i l l e r )  vare tilintetgjorte. E n  

F o r s k e l  p a a  T e m p e r a t u r e n  i  O v n e n s  ø v e r s t e  o g  n e d e r s t e  A f s n i t  l o d  

s i g  o g s a a  i  d e t t e  F o r s ø g  p a a v i s e .

V e d  d e  n æ s t e  F o r s ø g  N r .  9  o g  1 0  h a v d e  v i  t o  H o v e d f o r m a a l  

f o r  Ø j e ,

dels ø n s k e d e  v i  a t  f a a  O p l y s n i n g  o m ,  hvor stor en Mængde 

S e n g k l æ d e r  O v n e n  m e d  S i k k e r h e d  k u n d e  d e s i n f i c e r e  i  D ø g n e t .

D a  d e t  a f  d ’ H r r .  Geneste o g  Herscher v a r  o p g i v e t  o s ,  a t  O v n e n  

v a r  b e s t e m t  t i l  s a m t i d i g t  a t  d e s i n f i c e r e  fire M a d r a s e r  e l l e r  to h e l e  

S æ t  S e n g k l æ d e r ,  m e n t e  v i  a t  k u n n e  a n b r i n g e  tre S æ t  a f  Hospitalets 

S e n g k l æ d e r  i  O v n e n  p a a  é n  G a n g  —  i  B e t r a g t n i n g  a f  d e  d a n s k e  

M a d r a s e r s  b e t y d e l i g t  r i n g e r e  R u m f a n g  e n d  d e  f r a n s k e s .  H v e r t  S æ t  

S e n g k l æ d e r  b e s t o d  a f :

1  ( H a l m - ,  T a n g -  e l l e r  K r o l h a a r s - )  M a d r a s .

1  S k r a a p u d e .

1  F o d p u d e .

1  F j e r h o v e d p u d e .

3  U l d t æ p p e r .

D e  t r e  M a d r a s e r  a n b r a g t e s  p a a  s æ d v a n l i g  M a a d e  i  V o g n e n ;  d e  

ø v r i g e  G e n s t a n d e  b l e v e  d e l s  l a g t e  n e d  i  d e t  f j e r d e  R u m ,  d e l s  h e n -  

l a g t e  ovenpaa M a d r a s e r n e .
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dels ønskede vi at gentage Forsøgene over Luftudblæs­

ningens Betydning for den ligelige Varmefordeling.

I denne Hensigt blev i begge Forsøgene to Termometre an­

bragte i en Madras, henholdsvis nær dens øverste og dens nederste 

Rand; to andre Termometre bleve indrullede paa sædvanlig Maade 

i Uldtæpper, som lagdes henholdsvis i Vognens Bund og umiddel­

bart under Cylinderens Loft.

I begge Henseender gave de to Forsøg et meget tilfredsstillende 

Resultat, idet vi ved to Luftudblæsninger opnaaede baade en ligelig 

Varmefordeling i Apparater og en fuldstændig Sterilisation af alle 

Bakterieprøverne.

Forsøg 9.

Indhold-. 3 Sæt af Øresundshospitalets Sengklæder (s. ovf.)

Desinfektionens Varighed: 20 Minuter med to Luftudblæs­

ninger. Termometrene viste:

T. 1 (i Uldtæpperulle nær Loftet)

T. 2 (i Uldtæpperulle nær Bunden)

U. 3 (i Madras nær Loftet . .

V. 4 (i Madras nær Bunden)

111,301
113,5° I

114° (
113,1° I

Alle 12 Bakterieprøver 

dræbte.

Forsøg 10.

Indhold: 3 Sæt af Øresundshospitalets Sengklæder.

Desinfektionens Varighed: 25 Minuter med to Luftudblæs- 

ninger. Termometrene viste:

T. 1 (i Uldtæpperulle nær Loftet). 

T. 2 (i Uldtæpperulle nær Bunden) 

T. 3 (i Madras nær Loftet) . . .

T. 4 (i Madras nær Bunden) . .

114,4° .
116,60 ( Alle 12 Bakterieprøver

115,5° ( dræbte.
116,2° '

Gennem Forsøg 11 og 12 søgte vi nu at faa Oplysning om, 

hvorvidt den ved Desinfektionen af tre Sæt Sengklæder anvendte 

Minimumstid af 20 Minuter med to Luftudblæsninger lod sig yder­

ligere formindske til 15 Minuter med to Udblæsninger.

Forsøg 11,

Indhold, Pakning og Anbringelse af Termometre og Bakterie- 

prøver ganske som i Forsøg 9 og 10. Desinfektionens Varighed: 

17 Minuter med to Luftudblæsninger.
4
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Termometrenes og Bakterieprøvernes Forhold var

c3

følgende:

Ö

S)
K

T.

T.

T.

T.

1

2

3

4

(i Uldtæpperulle nær Loftet) . 

(i Uldtæpperulle nær Bunden) 

(i Madras nær Loftet) . . 

(i Madras nær Bunden) . .

105,3°

98,5°

111,3°

113,5°

0

0

o 
o

0

0 

0

o

Altsaa: Skønt Desinfektionstiden — ved en Uagtsomhed — 

endog var bleven 17 Minuter i Stedet for 15, var Sterilisationen af 

Havejord og Silketraad med Høbaciller ikke lykkedes paa to af de 

4 undersøgte Steder i Ovnen — i begge Uldtæpperullerne nemlig. —

Ganske det samme Resultat fik vi ved at gentage Forsøget 

med den eneste Forandring, at Desinfektionstiden forkortedes til 

nøjagtigt 15 Minuter; ogsaa i dette Forsøg var Sterilisationen af 

de i Uldtæpperullerne anbragte Prøver ikke lykkedes fuldstændigt, 

medens de i Madrasens Indre henlagte Jord-, He- og Miltbrands­

sporer alle vare tilintetgjorte.

I de Tilfælde, i hvilke man altsaa ikke har at gjøre med 

Genstande, der ere særligt vanskeligt gennemtrængelige — saaledes 

som de to tæt sammenrullede Uldtæpper maa siges at være — 

synes altsaa ogsaa 15 Minuter med to Luftudblæsninger at give et 

tilfredsstillende Resultat. Dette var ogsaa Tilfældet med vort

Forsøg 12,

ved hvilket Indholdet vardet samme som i de foregaaende tre For­

søg, altsaa tre Sæt Sengklæder, men Pakningen var afvigende, for saa 

vidt som Uldtæpperne ikke vare fast sammenrullede, men derimod 

løst sammenlagte og Termometrene vare anbragte dels mellem de 

saaledes sammenlagte Tæppers Folder, dels frit. — Desinfektions- 

tiden var altsaa 15 Minuter med to Luftudblæsninger, og Re­

sultatet var:

T. 1 (i et sammenlagt Uldtæppe) 114,5°

U. 2 (ligesaa)..............................111,3° Alle 12 Bakterie-

V. 3 (ligesaa) . .......................... 114° ’ prøver dræbte.

W. 4 (fritliggende) . . . . .115,3°
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Slutteligen skulle vi meddele endnu to Forsøg, der anstilledes 

med Geneste, Herscher & Go's Ovn i den Hensigt at faa oplyst, 

om man ved Hjælp af dette Apparat var i Stand til at desinficere 
Klude i den Tilstand, i hvilken de hyppigst forekomme i den inden­
landske Omsætning, nemlig sorterede efter Beskaffenheden og ved 
Haandkraft temmelig fast stoppede i Sække.

Forsøg 13.

I dette Forsøg blev 1) Indholdet af en Sæk Klude rystet ud 
i Ovnens Bund, efter at denne først var dækket med et Lag Sejl­

dug; de naaede op i Højde med det nederste Sæt Træstænger i 
Vognen. Imellem disse løse Klude anbragtes Termometre 3 med til" 
hørende Bakterieprøver;

2) fjærnedes de to øverste Sæt Træstænger (altsaa i alt 6 Par 
Stænger s. Fig. 12, smig. Fig. 1 3), og paa det tilbageblevne nederste 

Sæt stilledes to Sække Klude af omtr, 1 Meters Højde og 2^3 
Meters Omfang; i Sækkene var henholdsvis uldne Klude med T. 1 
og linnede Klude med T. 2. T. 4 anbragtes frit i Ovnen.

I Betragtning af, at Kludesækkene maatte anses for særligt vanske­
lige Genstande at desinficere, blev Desinfektionstiden sat til 30 Mi­

nuter; der foretoges to Luftudblæsninger med 10 Minuters Mel­
lemrum.

Resultatet var:

T. 1 (i Sæk) . . .
T. 2 (i Sæk) . . .

116°

115,5°

105,4°
113,5° O

 4
- o

 O
 Jo

rd
ba

ci
L

c3
Q 
w
0 

0 

+ 
0

cn 
C CÖ

§ 
0 
0 

+ 
0

T.
T.

3 (i de løse Klude)
4 (fritliggende) .

Al tsaa kun de Prøver, som fandtes mellem de lestliggende
Klude nær Bunden, var det ej lykkedes at dræbe; — at en mangel­
fuld Uddrivelse af Luften her har spillet en Rolle, lader sig næppe 

betvivle, og de spredte Kludes Beliggenhed nærved Ovnens Bund 

har utvivlsomt været medvirkende til det uheldige Resultat. Vi 
fandt imidlertid ingen Anledning til yderligere at fordybe os i dette 
Spørgsmaal; sagkyndige Fabrikanter erklærede nemlig, at en Des­

infektion af Klude i det Store vilde være uigennemførlig, hvis hver 
4*
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S æ k  s k u l d e  t ø m m e s , f o r  a t  d e n  k u n d e  f i n d e  S t e d . I  d e t  f ø l g e n d e  

F o r s ø g  b e n y t t e d e  v i  d e r f o r  k u n  k l u d e f y l d t e  S æ k k e .

Forsøg 14.

L i g e s o m  i F o r s ø g  1 3  v a r e  d e  t o  ø v e r s t e  S æ t  T r æ s t æ n g e r  

f j æ r n e d e .

Indhold: T r e  m e d  H a a n d k r a f t  s t o p p e d e  S æ k k e  a f  s a m m e  S t ø r ­

r e l s e  s o m  d e  i  f o r r i g e  F o r s ø g  b e n y t t e d e ; d e  i n d e h o l d t  h e n h o l d s v i s  

h a l v u l d n e  K l u d e ,  s t r i k k e d e  u l d n e  K l u d e  o g  K l æ d e s - K l u d e . I  h v e r  

S æ k  v a r  t i l l i g e  a n b r a g t  e t  T e r m o m e t e r  ( N r .  1 ,  2  o g  3 )  m e d  t i l ­

h ø r e n d e  B a k t e r i e p r ø v e r . T .  4  l a a  f r i t  i  V o g n e n s  B u n d .

Desinfektionstiden v a r  3 0  M i n u t e r ;  t o  U d b l æ s n i n g e r  m e d  1 0  

M i n u t e r s  M e l l e m r u m . .

Resultatet v a r ,  1 )  a t  T e r m o m e t r e t  v i s t e  1 1 4 , 8 ° ,  1 1 5 , 5 ° ,  1 1 0 , 3 °  

o g  1 1 4 , 5 ° ,  s a m t  2 )  a t  a l l e  1 2  B a k t e r i e p r ø v e r  v a r e  d r æ b t e .

F o r  a t  l e t t e  O v e r b l i k k e t  o v e r  d i s s e  1 4  F o r s ø g  m e d d e l e s  d e  h e r  

( s .  S .  5 2 )  t a b e l l a r i s k  o r d n e d e  p a a  l i g n e n d e  M a a d e  s o m  d e  f o r e g a a e n d e  

F o r s ø g s r æ k k e r .

( - j -  = =  V æ k s t ,  O  —  i n g e n  V æ k s t ;  s a m m e n h ø r e n d e  T e r m o m e t r e  

o g  B a k t e r i e p r ø v e r  e r e  b e t e g n e d e  m e d  s a m m e  N u m m e r ; d e  frit­

liggende T e r m o m e t r e  e r e  t r y k t e  m e d  f e d e  T y p e r ) .

R e s u l t a t e r n e  a f  d e  m e d d e l t e  F o r s ø g  m a a  k a l d e s  s æ r d e l e s  t i l ­

f r e d s s t i l l e n d e : N a a r  e n  O v n  i  L ø b e t  a f  2 0  M i n u t e r  k a n  t i l i n t e t g j ø r e  

d e  m e s t  s e j g l i v e d e  J o r d b a c i l l e r  i  D y b d e n  a f  e n  a f  d e  b e s k r e v n e  

U l d t æ p p e r u l l e r ,  l a d e r  d e n s  D e s i n f e k t i o n s e v n e  I n t e t  t i l b a g e  a t  ø n s k e .  

S æ t t e  v i f o r u d e n  d i s s e  2 0  M i n u t e r  t i l  D e s i n f e k t i o n e n  a n d r e  2 0  

M i n u t e r  t i l  T ø r r i n g  ( s .  n d f . )  o g  1 5 1 )  M i n u t e r  t i l  I n d -  o g  U d p a k ­

n i n g  o .  s .  v . ,  s a a  v i l  d e r  —  d a  V o g n e n  m e d  L e t h e d  k a n  o p t a g e  t r e  

S æ t  S e n g k l æ d e r  —  i  e n  A r b e j d s t i d  a f  2 4  T i m e r  k u n n e  d e s i n f i c e r e s  

7 8  S æ t  S e n g k l æ d e r  i  Geneste, Herscher & Co.s O v n  ( » t y p e  p o u r  

h ö p i t a l « ) .

S a a  g u n s t i g e  R e s u l t a t e r  o p n a a s  i m i d l e r t i d  k u n , naar den 

atmosfæriske Luft er omhyggeligt fjærnet af Apparatets Indre. 

L u f t a d b l æ s n i n g e n s  B e t y d n i n g  f o r  d e t  h e l d i g e  U d f a l d  a f  D e s i n f e k -

T i l  L u k n i n g e n  a f  D ø r e n e  m e d g i k  i s e k s  F o r s ø g  h e n h o l d s v i s  3 ,  P / 2 , 1 ,  

I V 2 ,  1  ° g  2  M i n u t e r . T i d e n , s o m  h e n g i k  f r a  Damptilledningens B e g y n ­

d e l s e  t i l  Desinfektionens B e g y n d e l s e ,  v a r  i  t i  F o r s ø g  h e n h o l d s v i s  3 ,  l 1 / ? ,  

8 7 2  , 2  , 2 ,  P / 2 . 1 ,  2 ,  P / 2  » g  3  M i n u t e r .



tionen ved H jælp af spændte V anddam pe er jo bekendt nok. 

D ei er i Duclaux's Laboratorium blevet anstillet system atiske 

Forsøg over dette Æ m ne, og i Parson's ovenfor citerede A r­

bejde *) findes der ogsaa nogle herhen hørende Forsøg, anstillede  

m ed »W ashington Lyon ’s Patent Steam D isinfector«, der i det 

H ele frem byder en D el Lighed m ed Geneste, Herscher & Co.s 

D esinfektionsovn. V ore Forsøg bidrage til yderligere at belyse dette 

Forhold: V i fandt nem lig, at i to Forsøg (N r. 2 og 5), ved hvilke 

D esinfektionstiden var 25 M inuter, og Luftudblæsning kun foretoges 

1 G ang, som Instruxen foreskriver, fik vi alle de anvendte Prøver, 

selv Jordbacillerne dræbte i Seng- og G angklædernes Indre, m en  

naar D esinfektionstiden kun var 15 til 20 M inuter, saa var én 

Luftudblæsning ikke tilstrækkelig til at sikre Tilintetgjørelsen af 

alle de sejglivede Bakteriesporer, og det var da navnlig i Uldtæppe- 

rullernes Indre, at Jord- og H øbacillernes Sporer undgik D øden, 

trods de forholdsvis høje V arm egrader, som de hosliggende Term o­

m etre viste ; de fritliggende eller mere overfladisk lejrede Bakterie- 

prøver vare som oftest tilintetgjorte efter 20 Minuters Forløb, 

ogsaa naar der kun var anvendt én Luftudblæsning. H vor 

slette Resultater m an undtagelsesvis kan faa, naar m an indskrænker 

Luftudblæsningernes A ntal til én og D esinfektionstidens V arighed  

til 15 M inuter, ses af Forsøg N r. 6; dette er dog efter vor Erfaring  

en ren U ndtagelse, m en i hvert Fald bør man for at være fuld­

kommen sikker ikke scette Desinfektionstiden til mindre end 20 Mi­

nuter* 2) og i Løbet af denne Tid foretage mindst to Luftud­

blæsninger3). A arsagen til, at de ovennævnte franske Forskere 

have m ent at kunne nøjes m ed én Luftudblæsning og 15 M inuters 

D esinfektion, er, som alt ovenfor frem hævet, sim pelthen den, at de 

ikke have stillet O vnen paa saa vanskelig en Prøve som vi.

x) Parsons D isinfection by heat. London 1886. S. 76.

2 ) En Luftudblæsning kan foretages i Løbet af ét Minut.

3) V ed store G enstande, der ere særligt vanskelige at desinficere f. Ex. 

oække, iyldte m ed tæ tpakkede K lude, kan det blive nødvendigt at for­

længe D esinfektionstiden yderligere.

Tørringen foretoges i nogle Forsøg saaledes, at begge A ppa- 

ratets D øre aabnedes paa K lem (15 Centim eter); da vi im idlertid 

m aatte anse det for urigtigt saaledes at tilvejebringe en direkte  

Forbindelse m ellem »U d- og Indleveringssiden«, anstillede vi ogsaa 

nogle Forsøg, ved hvilke kun U dleveringssidens D ør aabnedes. 

Resultaterne vare bedre i den første Forsøgsgruppe end i den anden,
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men i begge Tilfælde tilfredsstillende: Efter 20 Minuters Tørring- 

fandtes de tyndere, udbredte Genstande (saasom et over Seng­

klæderne udbredt Stykke Sejldug) fuldstændig tørre; ligeledes Ma- 

draserne fuldstændig tørre, undtagen paa de Steder, hvor deres 

Overflade ikke havde ligget frit, men været dækket f. Ex. af en 

Uldtæpperulle. De indre Lag af Tæpperullerne vare noget fugtige, 

men tørredes momentant ved Rystning i Luften. — Vejninger bleve 
ej foretagne.

Forøvrigt skulle vi paa dette Sted tillige fremhæve, at det i 

det Hele taget forekommer os tvivlsomt, om den ved Benyttelsen 

af alle mere bekendte Desinfektionsovne fulgte Fremgangsmaade, at 

tørre Tøjet i selve Ovnen kan anses for hensigtsmæssig. Den er 

i alt Fald saa tidsslugende, at Indretningen af rummelige Tørre­

stuer i Desinfektionsanstalterne og Opgivelsen af den fuldstændige 

Tørring indenfor Ovnen, sikkert vil svare Regning.

Bevarelsen af de desinficerede Genstande. Den ved al Damp- 

desinfektion uundgaaelige Gulnen af forskellige Tøjer havde vi 

selvfølgeligt ogsaa Lejlighed til at iagttage her paa de Uldtæpper 

og Madraser, som under vore Forsøg atter og atter underkastedes 

Desinfektion; nogen Konsistensforandring var der hverken at opdage 

paa disse Genstande eller paa de undersøgte Tøjprøver. — Heller 

ikke fra Fortætningsvandets Side var der nogen skadelig Indvirkning 

paa Genstandene at opdage — naar man havde serget for, at de ej 

kom i Berøring med Cylinderens Vægge; helst bør de tillige dækkes 

med et Lagen eller et Stykke Sejldug. I det Hele kan det siges, 

at Genstandene intet Væsenligt lide ved Desinfektionen. Det 

forudsættes selvfølgeligt, at Pakningen foretages med en vis Omhu, 

ligesom ogsaa enkelte Smaaforandringer til den Ende ville være at 

anbefale; saaledes vilde 1) Galvanisering af deus Jerndele være at 

foretrække for Lakering; en Anbringelse af 2) løse galvaniserede 

Jernnet paa Vognens Sider vilde forhindre Sengklæderne fra at 

bugte sig ud mellem Vogn tremmerne, komme i Berøring med Cylin­

derens Væg og saaledes vædes af Fortætningsvandet; endeligt bør 

3) Træstængerne fabrikeres af harpixfattigt Materiale (Ask).

Slutningsbemærkninger.

Naar vi til Slutning skulle fremsætte nogle faa Bemærkninger 

om de 6 undersøgte Apparaters Brugbarhed, saa maa det først er-
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indres, at det er en meget stræng Prøve, vi have underkastet dem: 

Ikke blot fordre vi Tilintetgj ør elsen af de mest modstandslir aftige 

blandt de hidindtil kendte Bakterie former — Former, der i Sejg- 

livethed utvivlsomt overgaa Hovedmassen af de Smitstoffer, som vi 

skulle bekæmpe, — men tildels anbringe vi desuden disse Bakterier 

i Ovnen paa en for Varmen saa vanskelig tilgængelig Plads (i 

Dybden af en stor Uldtæpperulle), at man vel næppe vil finde noget 

tilsvarende i det virkelige Liv. Det var utvivlsomt rigtigt af Koch straks 

at skrue Fordringerne til Desinfektionsovnene saa højt op og senere at 

fastholde dem — da det viste sig, at disse Fordringer kunde op­

fyldes i Løbet af en rimelig Tid og uden Skade for Seng- og 

Gangklæderne. Det er jo ved slige Lejligheder altid sikkrest at 

forlange lidt for meget. .

Imidlertid maa vi ikke glemme, at det er umuligt med disse 

Fordringer som Udgangspunkt at fælde en ganske præcis Dom om 

et Desinfektionsapparats Brugbarhed: Fordi det ej kan tilintetgjøre 

Subtilis-Sporer, der ligge vel forvarede inde i Midten af en tæt 

sammenpresset Uldtæpperulle, kunde det jo maaske fortræffeligt 

bruges til at dræbe Koppesmitte, der befinder sig paa eller tæt 

under Sengklædernes Overflade; dette gælder saaledes om Ramsing & 

Leth's Ovn, der hidindtil har været dét eneste »offenlige« Des­

infektionsapparat, der stod til Kjøbenhavnernes Raadighed! Saa 

længe de menneskelige Smitstoffer, som vi hyppigst søge at dræbe, 

hverken ere rendyrkede eller kunne indpodes paa Dyr, saa længe er 

en nøjagtig Vurdering af, hvad et bestemt Desinfektionsapparat kan 

udrette, umulig, og vi have f. Ex. ingen Midler til ret at bedømme 

hvilken Nytte de gamle Apparater have gjort, hver hvilke vi nu alle 

ere enige om at bryde Staven. At de have gjort nogen Nytte, er 

vel utvivlsomt; hvor megen er det umuligt at afgjøre ved direkte 

Forsøg; og paa den andenSide have de nye og gode Ovne fungeret 

for kort Tid og paa for faa Steder, til at man allerede nu skulde 

kunne mærke Udslag af den forbedrede Desinfektionsteknik og saa­

ledes ad en Omvej faa et Indtryk af de gamle Modellers ringe 

Brugbarhed. Men i hvert Fald er det jo sikkert, at de ikke kunne 

tilfredsstille de Krav, soai vi foreløbigt ere berettigede til at stille 

til et Desinfektionsapparat, der skal fungere som Universal-Des- 

infektor og ikke blot lige over for visse specielle, mindre mod­

standskraftige Smitstoffer.

Naar vi nu ville maale de seks beskrevne Desinfektionsovne 

med den moderne Alen, saa maa vi paa Basis af de ovenfor med­

delte Forsøg erklære ikke blot den Ransovris\w Ovn i Blegdams-
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hospitalet, men ogsaa de to af Ramsing & Leih konstruerede 

Apparater (ved hvilke der benyttes en Blanding af ophedet Luft og 

Vanddamp) for utilfredsstillende.

Gode Resultater opnaaedes altsaa kun med 

de to Reck'ske Apparater og 

Geneste, Herscher & C o.s Apparat.

Af disse maa Reck's mindre, cirkulære Ovne i Virkeevne stilles 

omtrent lige inecl nogle af de i Tyskland almindeligst benyttede, 

saasoni Henneberg's Desinfektor og Göttinger-Apparatet, medens 

Reck's store rektangulære ikke synes at staa meget tilbage for de 

Schimmel’s\e Modeller i Desinfektionsevne.

Paa den anden Side fremgaar det tydeligt af vore ovenfor med­

delte Forsøg, at Reck's Ovn staar betydeligt tilbage for Geneste, 

Herscher & Co.s i Henseende til Desinfektionens Hurtighed og 

Intensitet: I Reek's store (rektangulære) Ovn brugte man ikke 

blot 3 Gange saa lang Tid til at desinficere 3 Sæt Sengklæder, som 

i Geneste-Hercher's, men enkelte af de Jordkim, der efter 20 Mi- 

nuters Forløb vare tilintetgjorte i den franske Ovn, kunde overleve 

en Times Ophold i den danske. Medens den Omstændighed, at 

nogle af de mest sejglivede Jordbaciller have bevaret deres Spireevne 

efter »Desinfektionen«, ingenlunde berettiger til at kalde denne 

utilstrækkelig for vort Formaal — saa er den selvfølgeligt et Ud­

tryk for, at vedkommende Apparats Desinfektiousevne er ringere end 

den Geneste-Herscher's^Q Ovns.

Den franske Ovn har imidlertid ét svagt Punkt, som vi ikke 

genfinde i de Reck'ske Ovne: Den nødvendige Forudsætning for, at 

den Geneste-Her scher' ske Ovn skal tilintetgjøre Kimene med til­

strækkelig Hurtighed, er, at al atmosfærisk Luft er udjaget af 

Apparatet. Desinfektionens Udførelse med dette Apparat er altsaa 

noget mere kompliceret og kræver større Omhu end Desinfektionen 

med Reck's Ovn, hvor Luftudblæsningen — som i alle Apparater, 

der virke ved »strømmende Vanddampe« — sker saa at sige auto­

matisk. Imidlertid kan og bør det franske Apparat manipuleres 

saaledes, at Luftudblæsningen sker paa en tilfredsstillende Maad’e.

Under større Forhold, hvor det gælder om i Løbet af kort 

Tid at kunne desinficere en stor Mængde Seng- og Gangklæder, 

og hvor man kan gjøre Regning paa et vel indøvet Personale — altsaa 

f. Ex. i offenlige Desinfektionsanstalter i større Byer — bør man, 

naar Valget staar mellem en af de ovennævnte Reck'ske Ovne og 

den Geneste-Herscher'ske Model, foretrække den sidstnævnte.

Tvivl kan først opstaa, naar man skal vælge en Ovn, der skal



58

virke under smaa, Forhold, hvor der ikke er Brug for et hurtigt 

arbejdende Apparat, fordi Mængden af de Genstande, der skulle des­

inficeres kun er ringe (f. Ex. paa et mindre Provinshospital), og hvor 

man er henvist til et mindre kyndigt og uøvet Personale. Under 

slige Forhold vil selvfølgeligt en Ovn som Beck's lille cirkulære 

kunne være aldeles tilstrækkelig, da dens Hovedmangel — at den 

arbejder langsomt — her ikke spiller nogen afgjørende Rolle, og 

ligeledes vil dens relative Prisbillighed1) i slige Tilfælde kunne give 

den et Forspring fremfor den virksommere franske Ovn

En af Reck's cirkulære Ovne med Dampgryde koster c. 1000 Kroner. 
En af de beskrevne Geneste-Her scher'ske Ovne med Dampkedel koster 

6000 Kroner.

2) Under en Diskussion i medicinsk Selskab (s. Hosp.-Tid. 1887, S. 1051) 
blev der udtalt Frygt for, at den Dampspænding, som utvivlsomt maa 

være tilstede i den Reck'ske Ovn, da Varmen i den stiger flere Grader 

over 100°, kunde medføre Fare for Sprængning. Vi skulle hertil be­

mærke, at den Forøgelse af Temperaturen ud over 100°, som iagttoges 
ved Forsøgene med de to Reck'ske Ovne, vistnok for en Del skyldtes 

den først af Pouillet (Mémoire sur de nouveaux phénoménes de produc­

tion de chaleur, Ann. de chimie et de physique. XX. 1822. S. 141) 
nærmere undersøgte Vai’meudvikling ved Befugtning; men selv om 

Temperaturstigningen over 100° alene skyldtes Dampspænding, saa 

naaede denne i alt Fald under Forsøgene med den cirkulære Ovn kun 
en meget ringe Højde. — Imidlertid vil jo en Sikkerhedsventil let kunne 

anbringes paa Ovnen uden nogen betydelig Fordyrelse af denne.










